
Byggherre ARH

Gjennomgang tegninger og utstyr for Dialyse i B2, 

På RH og teams

Dato/tid: Lokasjon:

25.06.2024 11:00

Ansvarlig Klassifiseringskode

Thea Ekren Koren

Beskrivelse Neste møte i serien

Etterspørsel fra fagmiljø og innspill i medvirkningsmøte
Rokade C1 fra uke 25.

Agenda

001 Velkommen og presentasjonsrunde

Presentasjonsrunde, se deltakere i vedlegg under. 
Gjennomgang av hensikt med møte

002 Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått

Kristine oppsummerte arbeid som er pågått siste periode:
Grensesnittsoversikt - i B2, har vi kontroll med grensesnitt med RIV og RIE for MTU
Gjennomgått listen med OUS, ved Sune og MTA. Listen med oversikt funksjonsutstyr
ligger tilgjengelig i Omega.
Det er to lister, en som viser oversikt utstyr som er medflyttbart og en som viser hva
som skal nyanskaffes.

Det gis kort status om Nettbrett løsning for pasientunderholdning. Det fremkommer at
Helene og Eva Margrete ikke får gjort mer med å kartlegge slik det var avtalt i forrige
møte og derfor overtar Kristine aksjonen sammen med Lorang for å se på mulige
løsninger med nettbrett til dialyseseksjonen. Det ligger nettbrettløsning og ladepunkter
for å kunne lade disse i basen for seksjonen i nytt areal.

Andre punkter som fagmiljø dialyse har spørsmål om som er oversendt i e-post fra Liv
12.06.24:
Punktene er lagt inn som aksjoner under. 

Annet småutstyr - alt skal medflyttes. Se listene fra Kristine og avklar videre i
mottaksprosjektet hva som skal flyttes.

Rørpost plasseringen, blir presentert og gjennomgått. Den ligger mot korridor der det
tidligere var tøyrom. Løsningen er OK for avdelingen.null

Lås for personaltoalett -sak som er svart ut OK i aksjonslogg fra forrige møte, se
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aksjonslogg. Dette blir ivaretatt. https://sykehusbygg.omega365.com/meeting-
register/meeting?ID=33504
Funksjonsutstyrdialysen4etg-grensesnittv0524062024.xlsx

12CB406-SKJEMAKJØKKENPERSONALDialyseB24034.pdf

12CB414 - dialyse SKJEMA KJØKKEN B2.4022.pdf

122B453 - PLANTEGNING 53 sør-øst dialyse.pdf

122B454 - PLANTEGNING 54 nord-øst.pdf

122B452 - PLANTEGNING 52 Dialyse nord-vest.pdf

112B421 - PLANTEGNING 4.ETG.pdf

R85-A-200-92-001 FASTINNREDNING B2 PL-4 Dialyse.xlsx

27 jun 2024 Morten Strømme frist:  02 jul 2024

datapunkter og telefonapparat

Er det datapunkt i pasientbehadnlingsrom, kontaktsmitteisolat, møterom og personalrom som
kan kobles til faste telefoner?

27 jun 2024 Morten Strømme frist:  02 jul 2024

Monitor og PC for bruk i møterom og personalrom/pauserom

Er det mulighet for å kunne flytte med utstyr som skjerm og PC for å kunne dele PC skjerm til
større monitor som kan henges opp på veggen tilsvarende løsning som de har i dag i rom
møterom og personalrom?
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27 jun 2024 Kristine Carlsen frist:  02 jul 2024

Medisinkjøleskap

I dag har avdelingen medisinkjøleksap som kan flyttes med til nytt medisinrom, men dette er
for lite. De låner kapasitet hos annen naboseksjon der de er i dag. Det er prosjektert løsning på
nytt medisinrom som ivaretar løsning med at det kan anskaffes større kjøleskap. Kristine
avklarer med mottaksprosjektet evt. anskaffelse av stort kjøleskap på medisinrommet.

03 jul 2024

Avdelingen anskaffer et høyt medisinkjøleskap selv. Kostnaden faktureres prosjektet.
Faktureringsinformasjon er oppgitt til OUS 3/7. (Kristine Carlsen)

27 jun 2024 Shakeel Hayat frist:  02 jul 2024

Back-up gassforsyning O2 og trykkluft i arealene

Gassflasker - back-up og plassering for dette i avdelingen

28 jun 2024

Rom B2.4029 inneholder Dialysevdelingens nødgassforsyning,  flasker via
trykkovervåker. Nødgassforsyning er den 4. forsyingskilden, når sykehustes 3.
produksjonskilder for Medisinsk gass har havarert.
 (Shakeel Hayat)

27 jun 2024 Kristine Carlsen frist:  27 jun 2024

Lister med oversikt funksjonsutstyr medflytt og nye

Kristine laster opp  oversiktene med listene som er oppdatert og beskriver evt. ikke avklarte
aksjoner for utstyr. Hun kan sette aksjoner til Lorang for å sikre at han følger opp og deler
informasjon internt i OUS

03 jul 2024

Listen er vedlagt. Linken ligger over den første aksjonen på listen (Kristine Carlsen)

27 jun 2024 Kristine Carlsen frist:  16 aug 2024

Nettbrettløsning og mulighet for tilgang NRK og evt. flere kanaler

Kristine sjekker ut hva som er alternativer og avklarer videre med OUS og sykehuspartner. Det
avklares også hvor mange nettbrett som skal anskaffes og det må inngå ladestasjonen for
disse. Det er mange pasienter som har med eget nettbrett utstyr og har apper som de kan
benytte. Det skal i tillegg være en løsning som sikrer at de som ikke har slikt utstyr skal kunne
ha tilgang til å se TV.

28 jun 2024

Vidar Hansen, Seksjonsleder Markeds- og leverandøroppfølging Utstyrsforvaltning i SP
sier at: 
- Det er ingenting i veien for å benytte nettbrett som underholdningsenhet. 
- Bestilling av nettbrett må gjøres av OUS via Lifesycle/Origo til Tech-Step. Bruken blir
den samme som om pasienten har med sin egen enhet. 
- Nettbrettet kobles til OUS gjestenett, og pasienten bruker egen innlogging på de
appene de måtte ønske å benytte
- Som et alternativ for pasienter som ikke har egen innlogging kan avdelingen opprette
en "avdelingsbruker" på aktuelle streamingkanaler. Merk at installasjon av apper gjøres
av avdelingen.  
- Nettbrett eies og administreres av avdelingen. Det er ingen brukerstøtte for nettbrett fra
SP sin side, annet enn garantisaker via Tech-Step
- Ved flere spørsmål kan ansvarlig for telefoni i OUS kontaktes: Tina Ludvigsen,
Tinlud@ous-hf.no, tlf: 905 59 997
- Avdelingen har meldt til prosjeket at de ønsker 13 nettbrett, en til hver pasientplass
(Kristine Carlsen)

27 jun 2024 Hans Magne Rønning frist:  02 jul 2024

Pasientkjøkken - stekeovn, kokeplater, kaffetrakter, isbitmaskin osv.

Avklare innredning som leveres fra prosjektet? Det er ønsket at det listes opp oversikt
kjøkkenutstyr som blir levert som del av løsningen i pasientkjøkken slik at Mottaksprosjektet
sammen med avdelingen kan få oversikt med hva de skal flytte med og hva som de ikke
trenger ta med. Det er viktig å få oversikt som viser om det er eks. strøm og vanntilkobling til
isbitmaskin og kaffetrakter. Er det stekeovn, mikrooven, kokeplater, kjøleskap, fryseskap osv.

04 jul 2024

Se romskjema for fast innredning lastet opp i vedlegg til saken.  (Thea Ekren Koren)
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003 Lager utemaskiner dialyse

Martin presenterer forslag til løsning for lager utemaskiner.
Fagmiljøet på dialyse synes ikke forslaget som presentereres er akseptabel løsning.
De ønsker å få svar på innspillet som de beskrev i forrige særmøte med dialyse, der
de beskriver forslag med å dele dialyseverkstedet slik at det etableres lager der. Thea
leser referatet høyt der dette forslaget ikke er tatt med i videre løsning. Se lenke til sak
010 og 011 motereferat-ekstra-sarmote-rokade-c1-bygg-b2-4.-et.-dialyse-og-nyel-
20240207.pdf (oslo-universitetssykehus.no)

27 jun 2024 Martin Lieungh frist:  17 aug 2024

Lager utemaskiner dialyse

Dialyse har følgende krav til rom for oppbevaring utemaskiner:  OUS må presentere ett
rom/lager som minst er 10 kvm. Det trenger ikke vanntilkobling, sluk, eller strøm. Kun lager
som helst ligger tett på dialyseseksjonens nye arealer i B2, 4. etasje. Sak følges opp internt i
OUS og involverer OSS EIE.

03 jul 2024

Kontor b2.4009 gjøre om til lager utemaskiner dialysen (Martin Lieungh)

004 Tegninger og modellutsnitt

Det blir i modellen presentert og vist løsningen som foreligger for rom med 10
dialyseplasser, slik at Sune kan forklare hvordan dialysemaskiner og søyler kommer i
rommet. Dette slik at fagmiljøet kan forberede seg på hvordan de skal jobbe der.
Det blir også gitt innspill fra fagmiljøet at de synes de burde være involvert i å
bestemme om dører skal slå ut eller inn av rommene. De har ikke vært involvert i
medvirkning for løsningen som foreligger. Tegningene som oversendes vil vise dører
og hvilken vei de slår ut og inn av rom/korridor.

27 jun 2024 Thea Ekren Koren frist:  02 jul 2024

tegninger og modellutsnitt

PO laster opp modellutsnitt og tegninger som kan deles og brukes som forberedelse til
innflytting.

04 jul 2024

Se vedlegg med oppdatert planltegning og romskjema for dialyse.  (Thea Ekren Koren)
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Kommunikasjon Strøm Luft Vann og avløp Gass
Reg.nr. Fabrikat Utstyrsgruppe Modell/Handelsnavn Plassering B2 Signal til SD Signal til MTA Protokoll Type signal Wi-fi MAC-adresse Strømtilkobling Høyde plassering komp. mot VAV min m3/h maks m3/h Tappevann RO-vann Avløp Gass
49093 Mortara INSTRUMENT EKG, kabel, ordinær WAM / WAM Wireless Acquisition Module Se linje 20 Ja*

39233 Gambro Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskinW100001002 / WRO 300H Se modell AK98 Se modell AK98 Se modell AK98

39232 Gambro Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskinW100001002 / WRO 300H Se modell AK98 Se modell AK98 Se modell AK98

48603 Gambro Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskinW100001002 / WRO 300H Se modell AK98 Se modell AK98 Se modell AK98

48604 Gambro Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskinW100001002 / WRO 300H Se modell AK98 Se modell AK98 Se modell AK98

48605 Gambro Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskinW100001002 / WRO 300H Se modell AK98 Se modell AK98 Se modell AK98

48606 Gambro Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskinW100001002 / WRO 300H Se modell AK98 Se modell AK98 Se modell AK98

47423 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4028 Uprioritert

47184 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4028 Uprioritert

47186 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4028 Uprioritert

47424 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4028 Uprioritert

47182 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4028 Uprioritert

47183 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4028 Uprioritert

47185 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4028 Uprioritert

47181 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4019 Uprioritert

47179 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4016 Uprioritert

47180 Actual Way Stol, dialyse, elektrisk Serie II / Therapy Chair Serie II B2.4012 Uprioritert

49092 Mortara INSTRUMENT EKG, apparat, flerkanaler ELI280 B2.4058 lager utst. Ja* Prioritert

43380 Kaneka Afereseapparat, komplett DX-21 B2.4048 lager mask. Prioritert

35299 Kaneka Afereseapparat, komplett DX-21 B2.4048 lager mask. Prioritert

36709 Bionic Stol, dialyse, elektrisk Comfortline B2.4028 Uprioritert

36708 Bionic Stol, dialyse, elektrisk Comfortline B2.4028 Uprioritert

54139 Bionic Stol, dialyse, elektrisk Comfortline B2.4028 Uprioritert

38870 Kern Vekt, laboratorie, ordinær, elektronisk CM 320-1N / Pocket Scale B2.4036 Batteri

35527 Barkey Varmer, blod/væske, konduksjon, ordinær Autocontrol 3XPT B2.4048 lager mask. Batteri

45749 Socomec Strømforsyning, fordelingsboks ASYS16A-230 B2.4904 komm.rom Prioritert/UPS

43979 Edwards Lifescienses Dialyse, hemo, maskin, komplett Aquarius B2.4048 lager mask. Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

43980 Edwards Lifescienses Dialyse, hemo, maskin, komplett Aquarius B2.4048 lager mask. Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

43978 Edwards Lifescienses Dialyse, hemo, maskin, komplett Aquarius B2.4048 lager mask. Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

55898 Edwards Lifescienses Dialyse, hemo, maskin, komplett Aquarius B2.4048 lager mask. Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

36385 Edwards Lifescienses Dialyse, hemo, maskin, komplett Aquarius B2.4048 lager mask. Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

35458 Seca Vekt, spedbarn 727 1321854 B2.4058 lager utst. Uproritert

56218 Seca Vekt, rullestol 6857021094 / 685 Korridor, utenfor heis B2 4809 Uprioritert

38275 Soehnle Vekt, gulv, elektronisk 2755 B2.4019 Uprioritert

44595 Barkey Varmer, blod/væske, konduksjon, ordinær 213.10285 / S-line B2.4048 lager mask. Uprioritert

48599 Gambro Dialyse, hemo, maskin, komplett 115248 / AK 98 B2. 4036 verksted? ** Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

48598 Gambro Dialyse, hemo, maskin, komplett 115248 / AK 98 B2. 4036 verksted? ** Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

48602 Gambro Dialyse, hemo, maskin, komplett 115248 / AK 98 B2. 4036 verksted? ** Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

48600 Gambro Dialyse, hemo, maskin, komplett 115248 / AK 98 B2. 4036 verksted? ** Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

48597 Gambro Dialyse, hemo, maskin, komplett 115248 / AK 98 B2. 4036 verksted? ** Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

48601 Gambro Dialyse, hemo, maskin, komplett 115248 / AK 98 B2. 4036 verksted? ** Prioritert når i bruk Dialyseuttak sengerom når i bruk

Bærbare telefoner med ladestasjon B2.4026 Base Uprioritert

Telefoner? ?

Pc'er

B2.4036, B2.4034, B2.4032, B2.4031,
B2.4027, B2.4026, B2.4056, B2,4001,
B2.4002, B2.4003, B2.4004, B2.4008, B2.4009 Datapunkt ?

Kopimaskin B2.4033 og B2.4006 Datapunkt Uprioritert

Fax B2.4026 Base Datapunkt Uprioritert

3 stk. NK Life scoop (BT apparat) På traller i  behandlingsrommene Prioritert når i bruk

Akuttralle Korridor Prioritert

* Linje 3 og 20: Mortara EKG-skriver og WAM. Dette inngår i OUS RMA-test og skal kunne kobles opp mot Wifi.

Linje 4-9: Renseanlegg er fastmontert på AK98, plassering som AK98

** Linje 38-43: Dialysen har i lang tid etterlyst i prosjektet lagringssted (ref. bl.a. Martin). Prosessen ligger hos OUS, ikke HSØ PO

Signal til SD-anlegg: nytt vannrenseanlegg i B2 tilknyttes dette

Behov for datapunkt i vannrenserommet B2 4902A

Funksjonsutstyrdialysen4etg-grensesnittv0524062024.xlsx (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)



Kommunikasjon Strøm Luft Vann og avløp Gass
Fabrikat Utstyrsgruppe Modell/Handelsnavn Plassering B2 Signal til SD Signal til MTA Protokoll Type signal Wi-fi MAC-adresse Strømtilkobling Høyde plassering komp. mot VAV min m3/h maks m3/h Tappevann RO-vann Avløp Gass
Fresenius Medical Care Dialysemaskiner 6008 Caresystem B2 4028 - 10 stk

B2 4012 - 1 stk
B2 4016 - 1 stk
B2 4019 - 1 stk
3 stk reserve- lager

Dialysesøyle Dialysesøyle

DWA Konsentratanlegg CeCon 3000

Baxter Vannrensenalegg CWP800

KEN Dekontaminator/bekkensky
ller
Ensisdig

KEN BWD 731 B2 4012 Avklart med RIE/leverandør Avklart med RIV/leverandør Avklart med RIV/leverandør

KEN Dekontaminator/bekkensky
ller
Ensisdig

KEN BWD 731 B2 4016 Avklart med RIE/leverandør Avklart med RIV/leverandør Avklart med RIV/leverandør

KEN Instrumentvaskemaskin.
Gjennomgående

KEN IQ4 B2 4054/4053 Avklart med RIE/leverandør Avklart med RIV/leverandør Avklart med RIV/leverandør

KEN Dekontaminator
bekkenskyller.
Gjennomgående

KEN BWD 738 B2 4054/4053 Avklart med RIE/leverandør Avklart med RIV/leverandør Avklart med RIV/leverandør

Rupro Varmeskap BS10/575 (H:100/B:57,5, 8 knagger,
termostatstyrt varme)

B2 4053

Nordic LabTech Sikkerhetsbenk N-Safe Pro One - Class II B2 4052

Ladestasjon nettbrett B2 4026 Base

13 stk nettbrett B2 4026 Base

Funksjonsutstyrdialysen4etg-grensesnittv0524062024.xlsx (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)
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A02
MÅLSETTING

GENERELT FOR  MINIKJØKKEN/ TEKJØKKEN
Standard minikjøkken/tekjøkken består av:
3x600 mm moduler overskap og underskap
1800 mm benkeplate med kum og bak plate
mikrobølgeovn i overskap
oppvaskmaskin i underskap m/frontplate
kjøleskap integrert i høyskap
kum i stål underlimt i benkeplate
håndtak sentrert i skapdør/skuff
belysning sentrert under overskap
100mm sokkellist
sidevegger i samme farge som kjøkken fronter
påforingsfront over innredning frem til himling

Utførelse
SKROG og HYLLER i melaminbelagt 20mm møbelplate med ABS kantlister.
Utenpåliggende SIDEVEGGER, SKAP-/ og SKUFFEFRONTER i høytrykkslaminat, F3007 Pale Olive. 
ABS kantlister med identisk NCS - S 3020-G60Y som overflate dør. 
Kompakt laminat benkeplate hele lengde over underskap. 
Benkeplate farge F8858 Just Rose og laminat bakplate, farge F8858 Just Rose.
Rom over overskap/høyskap mot himling tettes med påforing i samme material og farge som 
kjøkkenfronter (F3007 Pale Olive).
Håndtak pulverlakert metal RAL 3015, c/c 125-130mm, håndtak med bakplate.
Søkkel intrukket, farge F3007 Olive.

NB! Alle mål kontrolleres på stedet før produksjon.

TEKST

MÅLESTOKK: 

DATO OPPR. :

ARK

SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :

Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11

RIB

RIV

RIE

RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE

T
5
4
3
2
M
1
E
U
K

FILNAVN:TEGNINGSLISTE:

ERSTATTER TEGN NR. : X REF:

BYGGHERRE:

PAPIRFORMAT

RIKSHOSPITALET

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

ARBEIDSTEGNING

As indicated

A02

A02

OMBYGGING BYGN.AVSN.B2, 4.ETG.
DIALYSE
SKJEMA KJØKKEN
SKJEMA KJØKKEN PERSONAL B2.4034

02.10.23SF/GJ 03.11.23
A2

RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO

COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM

COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO

NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA

G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO

R85

R85

ARK 12CB406

12CB406

ARK 12CB406
Rokade C1, Ombygging B2

plan 04_personal_B2.4034

oppriss_personal_B2.4034

aksonometrie_personal_B2.4034

   1 :20             

REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 12.02.24

Laminat F4184 Pale Olive

Laminat F8858 Just Rose

Håndtak rosa

A02

12CB406-SKJEMAKJØKKENPERSONALDialyseB24034.pdf (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)



Kjøkken
B2.4022
8.8 m²
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GENERELT FOR  MINIKJØKKEN/ TEKJØKKEN
Standard minikjøkken/tekjøkken består av:
2x3x600 mm moduler overskap og underskap
2x1800 mm benkeplate og bak plate
en benkeplate med kum, den andre med kokeplate.
mikrobølgeovn i overskap
Kjøkkenhette med kullfilter innegyget i overskap over kokeplate
Rist for kjøkkenavtrekk luft ut etableres i påforing over skapet 
oppvaskmaskin i underskap m/frontplate
kjøleskap integrert i høyskap
kum i stål underlimt i benkeplate
håndtak sentrert i skapdør/skuff
belysning sentrert under overskap
100mm sokkellist
sidevegger i samme farge
påforings front over innredning frem til himling

Utførelse
SKROG og HYLLER i melaminbelagt 20mm møbelplate med ABS kantlister.
Utenpåliggende SIDEVEGGER, SKAP-/ og SKUFFEFRONTER i 
høytrykkslaminat, F3007 Pale Olive. 
ABS kantlister med identisk NCS - S 3020-G60Y som overflate dør. 
Kompakt laminat benkeplate hele lengde over underskap. 
Benkeplate farge F8858 Just Rose og laminat bakplate, farge F8858 Just Rose.
Rom over overskap/høyskap mot himling tettes med påforing i samme material 
og farge som kjøkkenfronter (F3007 Pale Olive).
Håndtak pulverlakert metal RAL 3015, c/c 125-130mm, håndtak med bakplate.
Belysning sentreres over benkeplate.
Søkkel intrukket, farge F3007 Olive.
Bord laminat farge F8858 Just Rose, innfesting løses på stedet, kfr.ARK.

NB! Alle mål kontrolleres på stedet før produksjon.
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ERSTATTER TEGN NR. : X REF:

BYGGHERRE:

PAPIRFORMAT

RIKSHOSPITALET

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

ARBEIDSTEGNING

As indicated

A04

A04

OMBYGGING BYGN.AVSN.B2, 4.ETG.
DIALYSE
SKJEMA KJØKKEN B2.4022

13.06.23SF/GJ 03.11.23
A2

RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO

COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM

COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO

NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA

G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO

R85

R85

ARK 12CB414

12CB414

ARK 12CB414
Rokade C1, Ombygging B2

Plan 04 skjema kjøkken B2.4022

Oppriss 2 kjøkken B2.4022Oppriss 1 kjøkken B2.4022

Aksonometri B B2.4022

Aksonometri A B2.4022

REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. UNDERLAG MEDVIRKNING GJ/SF MG 08.12.23
A03 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 12.02.24
A04 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 21.03.24

Laminat F4184 Pale Olive

Laminat F8858 Just Rose

Håndtak rosa
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12CB414 - dialyse SKJEMA KJØKKEN B2.4022.pdf (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)



R85-A-200-92-001 FASTINNREDNING B2 PL-4 Dialyse

LISTE OVER FAST INNREDNING
ROKADE C1, R85 OMBYGGING BYGNINGSAVSNITT B2, 4.ETG, DIALYSE OG NYRELAB
REV. A06 02.04.24

Fast innredning

Beskrivelsespost Artikkel Tilleggsopplysninger Type Mark UTGÅR Type MarkBredde Dybde Høyde Passbiter Antall, innredning Rom Skjemahenvisninger Farge skrog Farger fronter Kantlist

BENKEPLATE
24.273.2 Benkeplate FBA.041.03 FB4100T 1200 650 900 1 Medisinrom B2.4052 12BB404 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.273.2 Benkeplate utgår pga flytting rørpost FBA.041.04 FB4100T 2100 600 900 1 Korridor B2.4804 Laminat F3007 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y
24.273.2 Benkeplate FBA.041.05 FB4100T 3300 650 900 1 Vaktrom Base B2.4026 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.273.2 Benkeplate FBA.041.09 FB4100T 1800 650 900 1 Dialyse Behandlingsrom 10 pl. B2.4028 12BB401 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.273.2 Benkeplate Festes med knekt til vegg FBA.031.01 FB3100T 600 650 900 1 Lager rent, B2.4053 12BB405 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.273.2 Benkeplate kjøkken FBA.041.02 FB4100T 1800 600 900 1 Kjøkken B2.4022 12CB414 Laminat F8858 Just Rose NCS - S 3020-G60Y
ny post Benkeplate kjøkken innfesting i vindusnisje, tilpasses FBA.041.10 FB4100T 800 400 900 1 Kjøkken B2.4022 12CB414 Laminat F8858 Just Rose NCS - S 3020-G60Y
24.273.2 + 24.273.2.12 + 24.273.3.6 Benkeplate m. utsparing og kum FBA.049.01 FB4900T 1800 650 900 1 B2.4044 Behandlingsrom 12BB412 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.273.2 + 24.273.2.12 + 24.273.3.6 Benkeplate m. utsparing og kum FBA.049.02 FB4900T 2000 650 900 1 Lager, vask, frysere B2.4038 12BB410 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.273.2 + 24.273.2.12 + 24.273.3.6 Benkeplate kjøkken m. utsparing og kum FBA.049.03 FB4900T 1800 600 900 3 Kjøkken B2.4022,Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034 12CB414, 12CB407, 12CB406 Laminat F8858 Just Rose NCS - S 3020-G60Y
24.273.2.7 Benkeplate Rustfri Rustfri FBA.023.01 2100 650 900 1 Desinf. B2.4054 12BB405
24.299.2.1 LAB Benkeplate FBA.041.08 FB4100T 1365 650 900 1 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
ny post LAB Benk FBA.021.02 FB2100T 1800 800 900 1 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
ny post LAB Benk hev-senk FBA.021.01 FB2100T 1965 800 var. 2 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
ny post LAB Benk FBA.021.03 FB2100T 2400 800 900 2 Verksted B2.4036 12BB411 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

HYLLE
24.275.2.2 Hylle i 5 høyder FHZ.024.03 FH2000T 900 400 2100 2 Lager væske B2.4057 12BB406 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.275.2.5 (avvik mål) Hylle i 5 høyder FHZ.023.04 FH2000T 1200 300 2100 3 Arb. Rom B2.4047 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.275.2.5 Hylle i 5 høyder FHZ.024.04 FH2000T 1200 400 2100 2 Lager væske B2.4057, Lager urent B2.4024 12BB406 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
Ny post Hylle vegghengt 2 hyller FHZ.003.01 FH1000T 600 300 800 6 Lager rent, B2.4053, DialyseBHromKS B2.4016, , Forrom B2.4013, DialyseBHromKS B2.4019, Medisin rom B2.4052, Behandlingsrom B2.404412BB408, 12BB405, 12BB404 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.275.2.11 Hylle vegghengt 2 hyller FHZ.003.02 FH1000T 900 300 800 2 Lager, vask, frysere B2.4038 12BB410 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.275.2.12 Hylle vegghengt 2 hyller FHZ.003.04 FH1000T 1200 300 800 23 Vaktrom base B2.4026, Arb.rom sykepl. B2.4027, US 2pl. Leger B2.4056, Verksted B2.4036, Kontor 2pl. B2.4031, Kontor avd. leder B2.4032, Kontor 2pl. B2.4039, Behandlingsrom B2.4044, Lager, vask, frysere B2.4038, Laboratorium B2.4046, Blod-pr. B2.403112BB403, 12BB411, 12BB412, 12BB410, 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.275.2.7 Hylle vegghengt 3 hyller FHZ.013.04 FH1000T 1200 300 1100 3 Renhold B2.4049, Behandlingsrom B2.4044, Kopi B2.4033 12BB412 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
Ny post Medisinhylle, skråstilt, 3 høyder FHZ.031.01 800 300 1100 3 Medisin rom B2.4052 12BB404 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
Ny post Hylle RF vegghengt 2 hyller Rustfri FHZ.003.05 FH1000T 1200 300 800 1 Desinf. B2.4054 12BB405
Ny post Hylle RF vegghengt 2 hyller Rustfri FHZ.003.07 FH1000T 600 300 800 1 Desinf. B2.4054 12BB405
Ny post Hylle RF vegghengt 2 hyller Rustfri FHZ.003.06 FH1000T 900 300 800 2 Desinf. B2.4054 12BB405

HVITEVARER
24.273.3.3 Hvitevare Kjøleskap høyskap GFA.055.01 600 600 2100 3 Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034 12CB414, 12CB407, 12CB406
24.273.3.4 Hvitevare Fryser GFB.045.04 FS4500T 600 600 900 1 Kjøkken B2.4022 12CB414
24.273.3.1 Hvitevare Platetopp GMZ.045.05 1 Kjøkken B2.4022 12CB414
24.273.3.5 Hvitevare Oppvaskmaskin GVA.045.02 600 600 900 3 Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034 12CB414
Ny post Hvitevare Mikrobølgeovn, liten 1 Kjøkken B2.4022 12CB414

KJØKKENOVERSKAP
24.273.1.2 Kjøkken overskap m.dør FSA.035.04. FS3000T 600 400 600 8x over 8 Kjøkken B2.4022,Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034 12CB414 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F3007 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y som overflate dør
24.273.1.4 Kjøkken overskap u.dør til mikro, 1 hylle FSA.032.06 FS3000T 600 380 600 3x over 3 Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034 12CB414 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F3007 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

KJØKKENUNDERSKAP
24.273.1.7 Underskap med dør utgår pga flytting rørpost FSA.041.04 FS4000T 600 600 900 3 Korridor B2.4804 (rørpoststasjon) 12CB414 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F3007 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y som overflate dør
24.273.1.5 Kjøkken Underskap med dør og vask Enkel vask m dør FBC.044.01 FS4400T 600 600 870 3 Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034 12CB414 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F3007 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y som overflate dør
24.273.1.9 Kjøkken Underskap med skuffer FSA.042.04 FS4000T 600 600 840 4 Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034 12CB414, 12CB407, 12CB406 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F3007 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y som overflate dør
24.273.1.10 Kjøkken underskap tilpasset platetopp m. dør GMZ.045.05 FS4500T 600 600 900 1 Kjøkken B2.4022 12CB414 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F3007 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y som overflate dør
24.273.1.12 Underskap/front tilpasset Oppvaskmaskin GVA.045.02 FS4500T 600 600 900 3 Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034 12CB414, 12CB407, 12CB406 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F3007 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

KJØKKENHØYSKAP
ny post Høyskap/front tilpasset Kjøleskap høyskap GFA.055.01 FS5500T 600 600 2100 2x vegg, 3x over 3 Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F3007 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

SYSTEMSKAP HØYSKAP KASSE/BAKKE
24.275.1.1 Systemskap Høyskap m. dør FSA.032.03 FL3200T 455 650 2100 1x vegg 9 Laboratorium B2.4046, Lager Væske B2.4057 12BB405 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.275.1.1 (u.glass) Systemskap Høyskap m. dør og glass FSA.032.04 FL3200T 455 650 2100 2x vegg 7 Lager rent B2.4053 12BB405 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
ny post Systemskap Høyskap m. dør utgår FSA.032.05 FL3200T 655 650 2100 1 Lager rent B2.4053 12BB405 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

SYSTEMSKAP OVERSKAP
24.275.1.3 (feil bredde i post) Systemskap OVERSKAP m.dør låsbart B2.4052 FSA.014.02 FL1000T 600 375 650 3 Behandlingsrom B2.4044, medisinrom B2.4052 12BB412 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

SYSTEMSKAP UNDERSKAP
ny post Systemskap Underskap m. dør FSA.021.01 FL2100T 455 450 900 1 Behandlingsrom B2.4044 12BB412 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.275.1.4 (avvik mål) Systemskap Underskap m. dør låsbart FSA.021.02 FL2100T 600 650 900 2 Lager, Vask, frysere B2.4038 12BB410 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

SYSTEMSKAP UNDERSKAP M SKUFF
ny post Systemskap Underskap m. skuff FSA.022.02 455 650 840 3 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.275.1.7 Systemskap Underskap m. skuff FSA.022.01 FL2200T 600 650 900 7 Medisin rom B2.4052, Dialyse BEH.rom 10pl. B2.4028, Behandlingsrom B2.404412BB404, 12BB401,12BB412 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

UNDERSKAP RUSTFRITT
ny post Underskap RF m.dør låsbart FSL.061.02 FL6100T 455 650 900 2 Desinf. B2.4054 12BB405

LABSKAP OVERSKAP
ny post (erstatter 24.299.1.3) LAB Overskap m.punktavsug FSL.059.03 400 455 720 1 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
ny post (erstatter 24.299.1.2) LAB Overskap m.dør FSA.014.01 FL1000T 455 375 650 3 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
ny post (erstatter 24.299.1.3) LAB Overskap m.dør_tosidig glass i dør FSL.059.02 455 455 720 2 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
ny post (erstatter 24.299.1.3) LAB Overskap m.dør_tosidig glass i dør FSL.059.01 655 455 720 1 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

LABSKAP UNDERSKAP
24.299.1.7 (avvik mål) LAB Underskap m. skuff FSA.062.03 FL6200T 655 655 610 6 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)
24.299.1.5 (avvik mål) LAB Underskap m. skuff FSA.062.01 FL6200T 455 655 610 1 Laboratorium B2.4046 12BB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

GARDEROBESKAP
24.275.3.1 (avvik material) Garderobeskap Laminat, 2-delt med kodelås og sokkel, mål kan tilpasses produkt, malt sokkelFSA.020.02 300 570 2000 1x vegg 12 Korridor B2.4801 12CB413 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F4161 Terracotta NCS - S 3040-Y60R som overflate dør
24.275.3.1 (avvik material) Garderobeskap Laminat, 2-delt med kodelås og sokkel, mål kan tilpasses produkt, malt sokkelFSA.032.032 FL3200T 400 570 2000 6 Korridor B2.4804 12CB412 Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N) Laminat F4184 Pale Olive NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

Bakplate
24.274.2.1 Bakplate servant Type A 600 2000 1 Kjøkken B2.4022 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate servant Type A 600 2000 1 Dialyse Behandlingsrom B2.4028 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate servant Type A 600 2000 1 Blod-prøvetaking B2.4041 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate servant Type A 600 2000 1 Behandlingsrom B2.4044 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate kjøkken 1800 600 1 Kjøkken B2.4022 12CB414 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate kjøkken 1800 600 1 Kjøkken B2.4022 12CB414 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate arb.benk 3-delt, tilp. rørkasse 2000 600 1 Behandlingsrom B2.4044 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate arb.benk 2000 600 1 Lager, Vask, frysere B2.4038 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate Type C 600 2000 1 Forrom B2.4013 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate servant Type D 600 1500 1 Medisin rom B2.4052 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate servant Type D 600 1500 1 Laboratorium B2.4046 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate Type C 600 2000 1 Dialyse Behandlingsrom KS B2.4019 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate servant Type D 600 1300 1 Desinf. B2.4054 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate Type C 600 2000 1 Dialyse Behandlingsrom KS B2.4016 12CB405 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate kjøkken 1800 600 1 Personal B2.4034 12CB406 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate kjøkken 1800 600 1 Personal Nyrelab B1.4034 12CB407 Laminat F8858 Just Rose
24.274.2.1 Bakplate servant Type D 600 1300 1 Lager urent B2.4024 12CB405 Laminat F8858 Just Rose

Knagger

R85-A-200-92-001 FASTINNREDNING B2 PL-4 Dialyse.xlsx (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)



H

J

K

L

M

N

P

Q

21 22 23 24 25 26 27 28

Z

18
00

1510

Lager urent
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Behandlingsrom
B2.4044
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Laboratorium
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El-sjakt
B2.4906
1 m²

Kjøkken
B2.4022
9 m²

Dialyse
behandlingsrom
kontaktsmitte
B2.4019
21 m²

Dialyse
behandlingsrom
kontaktsmitte
B2.4016
19 m²

Dialyse
behandlingsrom
kontaktsmitte
B2.4012
15 m²

Forrom
B2.4013
6 m²

WC
B2.4017
2 m²

Eksist. kontor
B2.4009
8 m²

Eksist. kontor
B2.4008
8 m²

Eksist. kopi
B2.4006
4 m²

HC/WC pers.
B2.4007
5 m²Lager væske
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6 m²

Lager utstyr
B2.4058
11 m²

HC/WC pas.
B2.4043
5 m²

Teknisk tårn
B2.4902A
62.7 m²

HC/WC pas.
B2.4023
5 m²

Rørpost,
tøytralle
B2.4021
2 m²

Eksist. kontor
B2.4001
10 m²

Eksist. kontor
B2.4002
10 m²

Eksist. kontor
B2.4003
10 m²

Eksist. kontor
B2.4004
12 m²

WC
B2.4011
2 m²

Heis
B2.4809
5 m²

Trapp C
B2.4811
17 m²

El.sjakt
B2.4903
1 m²

Tele.
B2.4904
9 m²

El.
B2.4901A
7 m²

El.sjakt
B2.4901C
1 m²

El.sjakt
B2.4901B
1 m²

Rørsjakt
B2.4908
2 m²

Rørsjakt
B2.4902B
1 m²

Vente sone
B2.4042
12 m²

WC pers.
B2.4051
2 m²

Renhold
B2.4049
2 m²

Trapp B
B2.4822
17 m²

Inngang nyrelab
B2.4808
6 m²

Øvrige kontorer
B2.4802
21 m²

Vente sone
B2.4059
9 m²

Korridor
B2.4801
76 m²

Korridor
B2.4806
29 m²

Korridor
B2.4804
86 m²
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Gass
B2.4029
1 m²

TAK

GLASSGATA

GÅRDSROM

TAK

TAK

Korridor
B2.4803
21 m²

Uren side

Kum

Ren side

Vekt

Dek.

Dek.

Blodgassmaskin

Personal
Nyrelab
B1.4034
19 m²

Takluke

Av.sjakt
B2.4907
0 m²

Komm.rom
B1.4904
9 m²

El-sjakt
B1.4903
1 m²
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FLØY B1

punktavsug

punktavsug

punktavsug

Tøytralle

varmeskap

dialysemaskin
dialysesøyle

dialysemaskin

dialysesøyle

dialysesøyle

dialysemaskin

 - instr.vask KEN IQ4
2-dørs  - dekont

KEN-BWD738

rørpost

dialysesøyle

dialysemaskin
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dialysemaskindialysemaskin
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dialysemaskin dialysemaskin
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dialysemaskin
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dialysemaskin
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dialysemaskin

dialysemaskin
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dialysemaskin

dialysemaskin

dialysemaskin

dialysesøyle dialysesøyle dialysesøyle

fryseboks   - -80grader

fryseskap   - -20grader

sentrifuge   - på eget
bord
sentrifuge   - på eget

bord

Kjøleskap, full
høyde

isbitmaskin

 - instr.vask

 - tørkeskap

dialysesøyle dialysesøyle

Nye innervegger

Eksist. innervegger
Nye dører

Eksist. dører
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MÅLESTOKK: 

DATO OPPR. :

ARK

SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :

Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11

RIB

RIV

RIE

RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE

T
5
4
3
2
M
1
E
U
K

FILNAVN:TEGNINGSLISTE:

ERSTATTER TEGN NR. : X REF:

BYGGHERRE:

PAPIRFORMAT

RIKSHOSPITALET

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

ARBEIDSTEGNING

 1 : 100

A05

A05

29.11.22MG 08.12.23

RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO

COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM

COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO

NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA

G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO

A1
R85

R85

ARK 112B421

ARK 112B421
112B421

PLANTEGNING 4.ETG
DIALYSE OG NYRELAB

Rokade C1, Ombygging B2

REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. UNDERLAG MEDVIRKNING GJ/SF MG 08.12.23
A03 REV. UNDERLAG MEDVIRKNING ER MG 03.05.24
A04 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 07.05.24
A05 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 27.06.24

A05
rør innkassing,
møblering tilpasset

112B421 - PLANTEGNING 4.ETG.pdf (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)
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Eksist. kontor
B2.4008
7.9 m²

Eksist. kopi
B2.4006
4.4 m²

HC/WC pers.
B2.4007
5.3 m²

Lager utstyr
B2.4058
11.2 m²

Eksist. kontor
B2.4001
10.0 m²

Eksist. kontor
B2.4002
9.8 m²

Eksist. kontor
B2.4003
9.8 m²

Eksist. kontor
B2.4004
12.2 m²

Øvrige kontorer
B2.4802
20.9 m²

Vente sone
B2.4059
9.3 m²

Gangbro
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AVD.015.05
48dB (krav)
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44dB (anbefaling)

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AGF.004.11.

AVD.015.04

F03

DIZ.031.10 V
B2.4007.1

(990x 2090)
10M

- / R´w 33dB
T8

DIZ.032.10 H
B2.4009.1

(990x 2090)
10M

- / R´w 38dB
T8

DIZ.032.10 V
B2.4008.1

(990x 2090)
10M

- / R´w 38dB
T8

DIZ.030.10 H
B2.4058.1

(990x 2090)
10M
- / -

T3 S10

DIZ.030.10 V
B2.4006.1

(990x 2090)
10M
- / -

DIZ.040.20 H
B2.4802.1
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10M
- / -
T3
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AVD.015.04
F03

F03

S1
+2100mm

Eksist. kontor
B2.4009
8.3 m²

Korridor
B2.4801
75.7 m²
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GN150
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(1290x 2090)
- / R´w 38dB

GN151
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- / R´w 38dB

GN150
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- / R´w 38dB
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Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
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vegg kobles
til midtspross
lik eksisterende
(gammel prinsipp-
detalj 117B002)

FHZ.003.04

FSA.020.02

FSA.020.02

FSA.020.02

FSA.020.02
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FSA.020.02
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FSA.020.02
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FSA.020.02

FSA.020.02

FSA.020.02

FSA.032.03.
FSA.032.03. FSA.032.03.FSA.032.03.

FSA.032.03. FSA.032.03.

F03

40.3281

40.3261

AVD.012.04
30dB (anbefaling)

85
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72
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580

flu
sh

SPK ved behov
over eksist. vegg

S1
+1500mm

S1
+2100mm

Brakett

F03

Dobbelknagg
på 2 høyder
h=1100mm
h=1600mm

Speil
(600x1200)

AVD.022.03

AVD.022.03

70 1700

35
5

70

Nye innervegger

Eksist. innervegger

Nye dører

Eksist. dører

Tegningsoverlapp

Ikke del av prosjektet

ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ PLASS

lydkrav
Veggkode

brannkrav

Dxxx
(bxh) /lydkrav

M
brannkrav

Eksist. dør gjenbrukes
OD22
KC10
26.090.1
B30 35dB

Spikerslag i vegg

Spikerslag forsterkning stender

S1
+OKFplate

F0n
Fendring

0 1m 2m 3m 4m 5m

1:50

S2
+UK dekke

S3
+UK dekke

GULVTYPER VISES PÅ GULVPLAN: 112B422

SKJEMA GLASSFELT: 12CB401
12CB402
12CB403

SKJEMA LYDABSORBENT PÅ VEGG: 12CB408

SKJEMA PRINSIPP FLIS I TOAL: 12CB411

HORISONTAL PRINSIPPEDETALJ TIL BRANN- / 
STENGVENTIL- / TRIKKVAKT- OG FORDELINGS-SKAP 

        138B402

Ombygging av tak

MÅLESTOKK: 

DATO OPPR. :

ARK

SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :

Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11

RIB

RIV

RIE

RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE

T
5
4
3
2
M
1
E
U
K

FILNAVN:TEGNINGSLISTE:

ERSTATTER TEGN NR. : X REF:

BYGGHERRE:

PAPIRFORMAT

RIKSHOSPITALET

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

ARBEIDSTEGNING

 1 : 50

A08

A08

4.ETG. DIALYSE OG NYRELAB
PLANTEGNING
PLANTEGNING 52

24.04.23SF/GJ 07.03.24
A0

RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO

COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM

COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO

NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA

G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO

R85

R85

ARK 122B452

122B452

ARK 122B452
Rokade C1, Ombygging B2

REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 19.01.24
A03 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 12.02.24
A04 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 23.02.24
A05 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 05.03.24
A06 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 10.04.24
A07 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 25.04.24
A08 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 20.06.24

A08
rør innkassing

122B452 - PLANTEGNING 52 Dialyse nord-vest.pdf (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)
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Laboratorium
B2.4046
29.2 m²

Arb. rom
B2.4047
18.9 m²

Lager dialyse maskiner
B2.4048
17.2 m²

Lager, vask, frysere
B2.4038
16.3 m²

Kontor 2pl.
B2.4039
14.0 m²

Blod-prøvetaking
B2.4041
9.2 m²

Wc pers.
B2.4037
1.9 m²

Dialyse behandlingsrom
10 pl.

B2.4028
125.7 m²

Personal
B2.4034
28.9 m²

Kontor avd.leder
B2.4032
9.5 m²

Kontor 2pl.
B2.4031
12.7 m²

Verksted
B2.4036
38.9 m²

Kopi
B2.4033
2.0 m²

El-sjakt
B2.4906
1.2 m²

Korridor
B2.4806
29.3 m²

Skap pers.

esd belegg

Gass
B2.4029
1.4 m²

TAK

TAK
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720063005400810048007200
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AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.018.01
44dB (anbefaling)

AVD.015.04

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.04
EI 60

AVD.021.01

AVD.021.03
35dB (krav)

AVD.021.01

AVD.015.04

AVD.015.04
EI 60 AVD.015.04

EI 60

AGF.004.09.
34dB (krav)

AGF.004.08.
34dB (krav)

AGF.004.07.
34dB (krav)

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.04

F04

F03

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.05
48dB (krav)

EI 60

DIZ.031.09 H
B2.4037.1

(890x 2090)
9M

- / R´w 33dB
T5

DIZ.030.35 V
B2.4038.1

(1490x 2090)
10/15M

- / -
T3 S10

DBZ.035.60 H/V
B2.4906.1

(1990x 2090)
20M

EI 60 Sa / -
T5

DIZ.032.10 V
B2.4032.1

(990x 2090)
10M

- / R´w 38dB
T8 G3

DIZ.072.10 H
B2.4031.1

(990x 2090)
10M

- / R´w 38dB
T8

DBZ.035.10 H
B2.4029.1

(990x 2090)
10M

EI 60 Sa / -
T5

DIZ.032.10 H
B2.4046.1

(990x 2090)
10M

- / R´w 38dB
T8

DIZ.060.10 H
B2.4048.1

(990x 2090)
10M
- / -

T3 S10

DIZ.032.10 H
B2.4041.1

(990x 2090)
10M

- / R´w 38dB
T8

DIZ.072.10 H
B2.4034.1

(990x 2100)
10M

- / R´w 38dB
T8

DIZ.072.13 H
B2.4036.1

(1290x 2090)
13M

- / R´w 38dB
T8 S10 K1

AVD.021.01

AVD.021.01

Nytt brannskap:
Lakkeres samme farge som vegg
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  1100mm

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04

AVD.017.05
48dB (krav)

AVD.021.03
35dB (krav)

AVD.021.03
35dB (krav)

F03

AVD.015.04
34dB (krav)

EI 60

AVD.015.04
34dB (krav)

S1

+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2400mm

S1
+2500mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

S1
+2100mm

AVD.021.01

AVD.021.01

TAK

TAK

Korridor
B2.4804
85.7 m²

AVD.021.03

AVD.021.03

VEGG
OK=890

AGF.004.10.

BJELKE OVER

MINIKJØKKEN 
SKJEMA KJØKKEN 12CB406

ROMSKJEMA 12BB401

AVD.021.06

AVD.021.06

Snitt 04
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B-B'

Akustisk absorbent

Akustisk absorbent
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AVD.012.04
34dB (krav)
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37.0401

Nytt vindu
(i eksisterende åpning)

DVZ.024.04
(2090 x 1990)
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30
0

32
8

22
50

2569

AVD.012.04
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34dB (krav)

AVD.012.04

AVD.015.04

UK skjørt  +2100 ofg

UK skjørt  +2100 ofg

flu
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flush
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sh

UK skjørt over glassfelt
+2400 ofg

tilpasses

tilpasses

tilpasses tilpasses

tilpasses

Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

tilpasses

Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt
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Br.H.=900, H.=1500

20107901328

ROMSKJEMA 12BB413

ROMSKJEMA 12BB410
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35dB (krav)
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(gammel prinsipp-
detalj 117B002)
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(gammel prinsipp-
detalj 117B002)
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FSA.032.03

FHZ.003.04
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FSA.032.03.

FSA.032.03.

FSA.062.01

GFA.055.01.
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FSA.032.06
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+2100mm
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+2400mm
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lokalt fall
til sluk
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lokalt fall
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sluk  -
lokalt fall
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F02 F02
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32
00

10mm oppkant: motfall i gulv ved dør,
høydeforskjell tas av betongen

med myk overgang
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39003200

punktavsug

10mm oppkant: motfall i gulv ved dør,
høydeforskjell tas av betongen

med myk overgang
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FHZ.023.04.
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Eksist. innervegger

Nye dører

Eksist. dører

Tegningsoverlapp

Ikke del av prosjektet

ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ PLASS

lydkrav
Veggkode

brannkrav

Dxxx
(bxh) /lydkrav

M
brannkrav

Eksist. dør gjenbrukes
OD22
KC10
26.090.1
B30 35dB

Spikerslag i vegg

Spikerslag forsterkning stender

S1
+OKFplate

F0n
Fendring

0 1m 2m 3m 4m 5m

1:50

S2
+UK dekke

S3
+UK dekke

GULVTYPER VISES PÅ GULVPLAN: 112B422

SKJEMA GLASSFELT: 12CB401
12CB402
12CB403

SKJEMA LYDABSORBENT PÅ VEGG: 12CB408

SKJEMA PRINSIPP FLIS I TOAL: 12CB411

HORISONTAL PRINSIPPEDETALJ TIL BRANN- / 
STENGVENTIL- / TRIKKVAKT- OG FORDELINGS-SKAP 

        138B402

Ombygging av tak

MÅLESTOKK: 

DATO OPPR. :

ARK

SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :

Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11

RIB

RIV

RIE

RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE

T
5
4
3
2
M
1
E
U
K

FILNAVN:TEGNINGSLISTE:

ERSTATTER TEGN NR. : X REF:

BYGGHERRE:

PAPIRFORMAT

RIKSHOSPITALET

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

ARBEIDSTEGNING

 1 : 50

A12

A12

4.ETG. DIALYSE OG NYRELAB
PLANTEGNING
PLANTEGNING 53

24.04.23SF/GJ 07.03.24
A0

RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO

COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM

COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO

NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA

G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO

R85

R85

ARK 122B453

122B453

ARK 122B453
Rokade C1, Ombygging B2

REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 13.12.23
A03 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 23.01.24
A04 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 12.02.24
A05 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 23.02.24
A06 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 05.03.24
A07 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 14.03.24
A08 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 27.03.24
A09 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 10.04.24
A10 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 25.04.24
A11 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 13.05.24
A12 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 06.06.24

A11
Spikerlag over himling

A11
Spikerlag over himling

A12
Syle innpakning og
fender

A12
Syle innpakning og
fender

122B453 - PLANTEGNING 53 sør-øst dialyse.pdf (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)
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Lager urent
B2.4024
4.2 m²

Arb. rom sykepleiere 5pl.
B2.4027
25.2 m²

Vaktrom base
B2.4026
10.9 m²

Kjøkken
B2.4022
8.8 m²

Dialyse behandlingsrom
kontaktsmitte

B2.4019
20.5 m²

Dialyse behandlingsrom
kontaktsmitte

B2.4016
19.3 m²

Dialyse behandlingsrom
kontaktsmitte

B2.4012
15.4 m²

Forrom
B2.4013
5.8 m²

WC
B2.4017
1.9 m²

Eksist. kontor
B2.4009
8.3 m²

Eksist. kontor
B2.4008
7.9 m²

Eksist. kopi
B2.4006
4.4 m²

HC/WC pers.
B2.4007
5.3 m²

Lager væske
B2.4057
11.2 m²

US 2pl. leger
B2.4056
11.5 m²

Desinf.
B2.4054
7.3 m²

Lager rent
B2.4053
10.4 m²

Medisin rom
B2.4052
6.3 m²

Teknisk tårn
B2.4902A
62.7 m²

HC/WC pas.
B2.4023
4.7 m²

Rørpost, tøytralle
B2.4021
1.8 m²

WC
B2.4011
2.1 m²

Heis
B2.4809
5.3 m²

Trapp C
B2.4811
16.8 m²

El.sjakt
B2.4903
0.8 m²

Tele.
B2.4904
9.0 m²

El.
B2.4901A

6.9 m²

El.sjakt
B2.4901C

0.5 m²

El.sjakt
B2.4901B

0.5 m²

Rørsjakt
B2.4908
1.5 m²

Rørsjakt
B2.4902B

1.4 m²

Gjenbrukt vindu
V59-B
fra eksisterende
Kontor B2.4061

WC pers.
B2.4051
1.6 m²Renhold

B2.4049
2.0 m²

Korridor
B2.4801
75.7 m²

Korridor
B2.4804
85.7 m²

Akutt-tralle

esd belegg

esd belegg

esd belegg

esd belegg

Gass
B2.4029
1.4 m²

Luftsjakt utkast
5.0 m²

GÅRDSROM

TAK

Korridor
B2.4803
20.8 m²

Uren side

kum

Ren side
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F02

AVD.015.04
34dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.018.01
44dB (anbefaling)

AVD.015.04

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.025.03

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04
30dB (anbefaling)

AVD.015.04
EI 60

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04
EI 60

AVD.025.01

AVD.015.04

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

AVD.018.01
48dB (krav)

AVD.025.03

AGF.004.03.
34dB (anbefaling)

AVD.015.04
34dB (anbefaling)

AVD.025.03

AVD.025.03

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

AVD.015.05
48dB (krav)

AVD.015.04
44dB (anbefaling)

EI 60

AVD.015.05
48dB (krav)
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48dB (krav)
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34dB (krav)

AVD.015.04
48dB (krav)
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AVD.015.04

AVD.015.04

AVD.012.04
34dB (krav)
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AVD.015.05
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AVD.015.04
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DBZ.060.10 V
B2.4024.1

(990x 2090)
10M

EI 30 Sa / -
T8 S10

DIZ.030.10 V
B2.4052.1

(990x 2090)
10M
- / -

T8 G2 S10 K1

DIZ.060.10 H
B2.4053.1

(990x 2090)
10M
- / -

T8 S10

DIZ.060.10 H
B2.4054.1

(990x 2090)
10M
- / -

T8 S10

DIZ.032.10 V
B2.4056.1

(990x 2090)
10M

- / R´w 38dB
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13M

- / R´w 38dB
T8 S10
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13M
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AVD.021.01

AVD.021.01

AVD.021.01

Nytt brannskap:
Lakkeres samme farge som vegg
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  1100mm
ok.utsp.  iht produkt
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AVD.015.04

Nytt brannskap:
Lakkeres samme farge som vegg
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  1100mm
ok.utsp.  iht produkt

AVD.021.03
35dB (krav)

AVD.021.03
35dB (krav)

AVD.021.03
35dB (krav)
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AVD.015.04

AVD.015.05
48dB (krav)

Innkassing av avløpsrør
under benk, tilpasses
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AVD.025.03
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AVD.015.04
34dB (krav)
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AVD.015.05
48dB (krav)

AGF.004.03.
34dB (anbefaling)
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34dB (anbefaling)
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S1
+2100mm
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TAK

TAK
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Øvrige kontorer
B2.4802
20.9 m²
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fuget hjørne
(uten sprosse)

DIZ.072.23 V
B2.4028.1

(1290x 2370)
13M

- / R´w 38dB
T8 S10 K1
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B2.4026.1

(990x 2380)
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- / R´w 38dB
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34dB (krav)

AGF.004.01.
34dB (krav)

AGF.004.03.
34dB (krav)
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(uten sprosse)
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(990x 2380)
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- / R´w 38dB
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(1090x 2380)
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- / R´w 38dB
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34dB (krav)
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fra eksisterende
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V59-B GJ.BR
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Ny yttervegg tilsv. eksist

Ny yttervegg tilsv. eksist

Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

Senter 
stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt

Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
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Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
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ROMSKJEMA 12BB404 

S1
+2100mm

vegg kobles
til midtspross
lik eksisterende
(gammel prinsipp-
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Ombygging av tak

MÅLESTOKK: 

DATO OPPR. :

ARK

SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :

Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11

RIB

RIV

RIE

RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE

T
5
4
3
2
M
1
E
U
K

FILNAVN:TEGNINGSLISTE:

ERSTATTER TEGN NR. : X REF:

BYGGHERRE:

PAPIRFORMAT

RIKSHOSPITALET

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

REV.FAG

ETG.

LØPENR.

TYPE

AVSN.DISIPLIN

ARBEIDSTEGNING

 1 : 50

A13

A13

4.ETG. DIALYSE OG NYRELAB
PLANTEGNING
PLANTEGNING 54

24.04.23SF/GJ 07.03.24
A0

RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO

COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM

COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO

NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA

G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO

R85

R85

ARK 122B454

122B454

ARK 122B454
Rokade C1, Ombygging B2

REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 13.12.23
A03 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 19.01.24
A04 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 12.02.24
A05 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 23.02.24
A06 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 05.03.24
A07 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 14.03.24
A08 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 21.03.24
A09 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 27.03.24
A10 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 10.04.24
A11 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 25.04.24
A12 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 13.05.24
A13 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 06.06.24

A13
Syle innpakning og
fender

A13
Syle innpakning og
fender

A13
Syle innpakning og
fender

A13
Syle innpakning og
fender

122B454 - PLANTEGNING 54 nord-øst.pdf (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)



Bildeframodelldialyseplasser.png (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)



Bildeframodellarbeidsplasserogekspedisjondialyse.png (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)



Bildeframodellisolatdialyse.png (002 - Aksjonspunkter og tema som ble gjennomgått)
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A02
MÅLSETTING


GENERELT FOR  MINIKJØKKEN/ TEKJØKKEN
Standard minikjøkken/tekjøkken består av:
3x600 mm moduler overskap og underskap
1800 mm benkeplate med kum og bak plate
mikrobølgeovn i overskap
oppvaskmaskin i underskap m/frontplate
kjøleskap integrert i høyskap
kum i stål underlimt i benkeplate
håndtak sentrert i skapdør/skuff
belysning sentrert under overskap
100mm sokkellist
sidevegger i samme farge som kjøkken fronter
påforingsfront over innredning frem til himling


Utførelse
SKROG og HYLLER i melaminbelagt 20mm møbelplate med ABS kantlister.
Utenpåliggende SIDEVEGGER, SKAP-/ og SKUFFEFRONTER i høytrykkslaminat, F3007 Pale Olive. 
ABS kantlister med identisk NCS - S 3020-G60Y som overflate dør. 
Kompakt laminat benkeplate hele lengde over underskap. 
Benkeplate farge F8858 Just Rose og laminat bakplate, farge F8858 Just Rose.
Rom over overskap/høyskap mot himling tettes med påforing i samme material og farge som 
kjøkkenfronter (F3007 Pale Olive).
Håndtak pulverlakert metal RAL 3015, c/c 125-130mm, håndtak med bakplate.
Søkkel intrukket, farge F3007 Olive.


NB! Alle mål kontrolleres på stedet før produksjon.


TEKST


MÅLESTOKK: 


DATO OPPR. :


ARK


SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :


Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11
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RIV


RIE


RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE
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FILNAVN:TEGNINGSLISTE:


ERSTATTER TEGN NR. : X REF:


BYGGHERRE:


PAPIRFORMAT


RIKSHOSPITALET


REV.FAG


ETG.


LØPENR.


TYPE


AVSN.DISIPLIN


REV.FAG


ETG.


LØPENR.


TYPE


AVSN.DISIPLIN


ARBEIDSTEGNING


As indicated


A02


A02


OMBYGGING BYGN.AVSN.B2, 4.ETG.
DIALYSE
SKJEMA KJØKKEN
SKJEMA KJØKKEN PERSONAL B2.4034


02.10.23SF/GJ 03.11.23
A2


RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO


COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM


COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO


NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA


G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO


R85


R85


ARK 12CB406


12CB406


ARK 12CB406
Rokade C1, Ombygging B2


plan 04_personal_B2.4034


oppriss_personal_B2.4034


aksonometrie_personal_B2.4034


   1 :20             


REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 12.02.24


Laminat F4184 Pale Olive


Laminat F8858 Just Rose


Håndtak rosa
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GENERELT FOR  MINIKJØKKEN/ TEKJØKKEN
Standard minikjøkken/tekjøkken består av:
2x3x600 mm moduler overskap og underskap
2x1800 mm benkeplate og bak plate
en benkeplate med kum, den andre med kokeplate.
mikrobølgeovn i overskap
Kjøkkenhette med kullfilter innegyget i overskap over kokeplate
Rist for kjøkkenavtrekk luft ut etableres i påforing over skapet 
oppvaskmaskin i underskap m/frontplate
kjøleskap integrert i høyskap
kum i stål underlimt i benkeplate
håndtak sentrert i skapdør/skuff
belysning sentrert under overskap
100mm sokkellist
sidevegger i samme farge
påforings front over innredning frem til himling


Utførelse
SKROG og HYLLER i melaminbelagt 20mm møbelplate med ABS kantlister.
Utenpåliggende SIDEVEGGER, SKAP-/ og SKUFFEFRONTER i 
høytrykkslaminat, F3007 Pale Olive. 
ABS kantlister med identisk NCS - S 3020-G60Y som overflate dør. 
Kompakt laminat benkeplate hele lengde over underskap. 
Benkeplate farge F8858 Just Rose og laminat bakplate, farge F8858 Just Rose.
Rom over overskap/høyskap mot himling tettes med påforing i samme material 
og farge som kjøkkenfronter (F3007 Pale Olive).
Håndtak pulverlakert metal RAL 3015, c/c 125-130mm, håndtak med bakplate.
Belysning sentreres over benkeplate.
Søkkel intrukket, farge F3007 Olive.
Bord laminat farge F8858 Just Rose, innfesting løses på stedet, kfr.ARK.


NB! Alle mål kontrolleres på stedet før produksjon.


MÅLESTOKK: 


DATO OPPR. :


ARK


SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :


Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11
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PAPIRFORMAT
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AVSN.DISIPLIN
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AVSN.DISIPLIN
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As indicated
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OMBYGGING BYGN.AVSN.B2, 4.ETG.
DIALYSE
SKJEMA KJØKKEN B2.4022


13.06.23SF/GJ 03.11.23
A2


RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO


COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM


COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO


NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA


G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO


R85


R85


ARK 12CB414


12CB414


ARK 12CB414
Rokade C1, Ombygging B2


Plan 04 skjema kjøkken B2.4022


Oppriss 2 kjøkken B2.4022Oppriss 1 kjøkken B2.4022


Aksonometri B B2.4022


Aksonometri A B2.4022


REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. UNDERLAG MEDVIRKNING GJ/SF MG 08.12.23
A03 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 12.02.24
A04 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 21.03.24


Laminat F4184 Pale Olive


Laminat F8858 Just Rose


Håndtak rosa
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pl4_fast innredning

		R85-A-200-92-001 FASTINNREDNING B2 PL-4 Dialyse

LISTE OVER FAST INNREDNING
ROKADE C1, R85 OMBYGGING BYGNINGSAVSNITT B2, 4.ETG, DIALYSE OG NYRELAB
REV. A06 02.04.24

				Fast innredning

		Beskrivelsespost		Artikkel		Tilleggsopplysninger 		Type Mark		UTGÅR Type Mark		Bredde		Dybde		Høyde		Passbiter 		Antall, innredning		Rom		Skjemahenvisninger		Farge skrog 		Farger fronter		Kantlist

				BENKEPLATE

		24.273.2		Benkeplate				FBA.041.03		FB4100T		1200		650		900				1		Medisinrom B2.4052		12BB404				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.273.2		Benkeplate		utgår pga flytting rørpost		FBA.041.04		FB4100T		2100		600		900				1		Korridor B2.4804						Laminat F3007 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y

		24.273.2		Benkeplate				FBA.041.05		FB4100T		3300		650		900				1		Vaktrom Base B2.4026						Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.273.2		Benkeplate				FBA.041.09		FB4100T		1800		650		900				1		Dialyse Behandlingsrom 10 pl. B2.4028		12BB401				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.273.2		Benkeplate		Festes med knekt til vegg		FBA.031.01		FB3100T		600		650		900				1		Lager rent, B2.4053		12BB405				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.273.2		Benkeplate kjøkken				FBA.041.02		FB4100T		1800		600		900				1		Kjøkken B2.4022		12CB414				Laminat F8858 Just Rose		NCS - S 3020-G60Y

		ny post		Benkeplate kjøkken		innfesting i vindusnisje, tilpasses		FBA.041.10		FB4100T		800		400		900				1		Kjøkken B2.4022		12CB414				Laminat F8858 Just Rose		NCS - S 3020-G60Y

		24.273.2 + 24.273.2.12 + 24.273.3.6		Benkeplate m. utsparing og kum				FBA.049.01		FB4900T		1800		650		900				1		B2.4044 Behandlingsrom		12BB412				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.273.2 + 24.273.2.12 + 24.273.3.6		Benkeplate m. utsparing og kum				FBA.049.02		FB4900T		2000		650		900				1		Lager, vask, frysere B2.4038		12BB410				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.273.2 + 24.273.2.12 + 24.273.3.6		Benkeplate kjøkken m. utsparing og kum				FBA.049.03		FB4900T		1800		600		900				3		Kjøkken B2.4022,Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034		12CB414, 12CB407, 12CB406				Laminat F8858 Just Rose		NCS - S 3020-G60Y

		24.273.2.7		Benkeplate Rustfri		Rustfri		FBA.023.01				2100		650		900				1		Desinf. B2.4054		12BB405

		24.299.2.1		LAB Benkeplate				FBA.041.08		FB4100T		1365		650		900				1		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		ny post		LAB Benk				FBA.021.02		FB2100T		1800		800		900				1		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		ny post		LAB Benk		hev-senk		FBA.021.01		FB2100T		1965		800		var.				2		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		ny post		LAB Benk				FBA.021.03		FB2100T		2400		800		900				2		Verksted B2.4036		12BB411		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)



				HYLLE

		24.275.2.2		Hylle i 5 høyder				FHZ.024.03		FH2000T		900		400		2100				2		Lager væske B2.4057		12BB406				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.275.2.5 (avvik mål)		Hylle i 5 høyder				FHZ.023.04		FH2000T		1200		300		2100				3		Arb. Rom B2.4047						Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.275.2.5		Hylle i 5 høyder				FHZ.024.04		FH2000T		1200		400		2100				2		Lager væske B2.4057, Lager urent B2.4024		12BB406				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		Ny post		Hylle vegghengt 2 hyller 				FHZ.003.01		FH1000T		600		300		800				6		Lager rent, B2.4053, DialyseBHromKS B2.4016, , Forrom B2.4013, DialyseBHromKS B2.4019, Medisin rom B2.4052, Behandlingsrom B2.4044		12BB408, 12BB405, 12BB404				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.275.2.11		Hylle vegghengt 2 hyller 				FHZ.003.02		FH1000T		900		300		800				2		Lager, vask, frysere B2.4038		12BB410				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.275.2.12		Hylle vegghengt 2 hyller				FHZ.003.04		FH1000T		1200		300		800				23		Vaktrom base B2.4026, Arb.rom sykepl. B2.4027, US 2pl. Leger B2.4056, Verksted B2.4036, Kontor 2pl. B2.4031, Kontor avd. leder B2.4032, Kontor 2pl. B2.4039, Behandlingsrom B2.4044, Lager, vask, frysere B2.4038, Laboratorium B2.4046, Blod-pr. B2.4031		12BB403, 12BB411, 12BB412, 12BB410, 12BB413				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.275.2.7		Hylle vegghengt 3 hyller 				FHZ.013.04		FH1000T		1200		300		1100				3		Renhold B2.4049, Behandlingsrom B2.4044, Kopi B2.4033		12BB412				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		Ny post		Medisinhylle, skråstilt, 3 høyder				FHZ.031.01				800		300		1100				3		Medisin rom B2.4052		12BB404				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		Ny post		Hylle RF vegghengt 2 hyller		Rustfri		FHZ.003.05		FH1000T		1200		300		800				1		Desinf. B2.4054		12BB405

		Ny post		Hylle RF vegghengt 2 hyller 		Rustfri		FHZ.003.07		FH1000T		600		300		800				1		Desinf. B2.4054		12BB405

		Ny post		Hylle RF vegghengt 2 hyller 		Rustfri		FHZ.003.06		FH1000T		900		300		800				2		Desinf. B2.4054		12BB405



				HVITEVARER

		24.273.3.3		Hvitevare Kjøleskap høyskap				GFA.055.01				600		600		2100				3		Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034		12CB414, 12CB407, 12CB406

		24.273.3.4		Hvitevare Fryser				GFB.045.04		FS4500T		600		600		900				1		Kjøkken B2.4022		12CB414

		24.273.3.1		Hvitevare Platetopp				GMZ.045.05												1		Kjøkken B2.4022		12CB414

		24.273.3.5		Hvitevare Oppvaskmaskin				GVA.045.02				600		600		900				3		Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034		12CB414

		Ny post		Hvitevare Mikrobølgeovn, liten																1		Kjøkken B2.4022		12CB414



				KJØKKENOVERSKAP

		24.273.1.2		Kjøkken overskap m.dør				FSA.035.04.		FS3000T		600		400		600		8x over		8		Kjøkken B2.4022,Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034		12CB414		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F3007 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

		24.273.1.4		Kjøkken overskap u.dør til mikro, 1 hylle				FSA.032.06		FS3000T		600		380		600		3x over		3		Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034		12CB414		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F3007 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

				KJØKKENUNDERSKAP

		24.273.1.7		Underskap med dør		utgår pga flytting rørpost		FSA.041.04		FS4000T		600		600		900				3		Korridor B2.4804 (rørpoststasjon)		12CB414		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F3007 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

		24.273.1.5		Kjøkken Underskap med dør og vask		Enkel vask m dør		FBC.044.01		FS4400T 		600		600		870				3		Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034		12CB414		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F3007 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

		24.273.1.9		Kjøkken Underskap med skuffer				FSA.042.04		FS4000T		600		600		840				4		Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034		12CB414, 12CB407, 12CB406		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F3007 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

		24.273.1.10		Kjøkken underskap tilpasset platetopp m. dør				GMZ.045.05		FS4500T		600		600		900				1		Kjøkken B2.4022		12CB414		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F3007 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

		24.273.1.12		Underskap/front tilpasset Oppvaskmaskin				GVA.045.02		FS4500T		600		600		900				3		Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034		12CB414, 12CB407, 12CB406		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F3007 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y som overflate dør

				KJØKKENHØYSKAP

		ny post		Høyskap/front tilpasset Kjøleskap høyskap				GFA.055.01		FS5500T		600		600		2100		2x vegg, 3x over		3		Kjøkken B2.4022, Personal Nyrelab B1.4034, Personal B2.4034				Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F3007 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y som overflate dør



				SYSTEMSKAP HØYSKAP KASSE/BAKKE

		24.275.1.1		Systemskap Høyskap m. dør				FSA.032.03		FL3200T		455		650		2100		1x vegg		9		Laboratorium B2.4046, Lager Væske B2.4057		12BB405		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.275.1.1 (u.glass)		Systemskap Høyskap m. dør og glass				FSA.032.04		FL3200T		455		650		2100		2x vegg		7		Lager rent B2.4053		12BB405		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		ny post		Systemskap Høyskap m. dør		utgår		FSA.032.05		FL3200T		655		650		2100				1		Lager rent B2.4053		12BB405		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)



				SYSTEMSKAP OVERSKAP

		24.275.1.3 (feil bredde i post)		Systemskap OVERSKAP m.dør		låsbart B2.4052		FSA.014.02		FL1000T		600		375		650				3		Behandlingsrom B2.4044, medisinrom B2.4052		12BB412		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)



				SYSTEMSKAP UNDERSKAP

		ny post		Systemskap Underskap m. dør				FSA.021.01		FL2100T		455		450		900				1		Behandlingsrom B2.4044		12BB412		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.275.1.4 (avvik mål)		Systemskap Underskap m. dør		låsbart		FSA.021.02		FL2100T		600		650		900				2		Lager, Vask, frysere B2.4038		12BB410		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)



				SYSTEMSKAP UNDERSKAP M SKUFF

		ny post		Systemskap Underskap m. skuff				FSA.022.02				455		650		840				3		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.275.1.7		Systemskap Underskap m. skuff				FSA.022.01		FL2200T		600		650		900				7		Medisin rom B2.4052, Dialyse BEH.rom 10pl. B2.4028, Behandlingsrom B2.4044		12BB404, 12BB401,12BB412		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

				UNDERSKAP RUSTFRITT

		ny post		Underskap RF m.dør		låsbart		FSL.061.02		FL6100T		455		650		900				2		Desinf. B2.4054		12BB405



				LABSKAP OVERSKAP

		ny post (erstatter 24.299.1.3)		LAB Overskap m.punktavsug				FSL.059.03				400		455		720				1		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		ny post (erstatter 24.299.1.2)		LAB Overskap m.dør				FSA.014.01		FL1000T		455		375		650				3		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		ny post (erstatter 24.299.1.3)		LAB Overskap m.dør_tosidig		glass i dør		FSL.059.02				455		455		720				2		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		ny post (erstatter 24.299.1.3)		LAB Overskap m.dør_tosidig		glass i dør		FSL.059.01				655		455		720				1		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)



				LABSKAP UNDERSKAP

		24.299.1.7 (avvik mål)		LAB Underskap m. skuff				FSA.062.03		FL6200T		655		655		610				6		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

		24.299.1.5 (avvik mål)		LAB Underskap m. skuff				FSA.062.01		FL6200T		455		655		610				1		Laboratorium B2.4046		12BB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)

				GARDEROBESKAP

		24.275.3.1 (avvik material)		Garderobeskap		Laminat, 2-delt med kodelås og sokkel, mål kan tilpasses produkt, malt sokkel		FSA.020.02				300		570		2000		1x vegg		12		Korridor B2.4801		12CB413		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F4161 Terracotta		NCS - S 3040-Y60R som overflate dør

		24.275.3.1 (avvik material)		Garderobeskap		Laminat, 2-delt med kodelås og sokkel, mål kan tilpasses produkt, malt sokkel		FSA.032.032		FL3200T		400		570		2000				6		Korridor B2.4804		12CB412		Standard hvit (Soft white  F7949 NCS S0500- N)		Laminat F4184 Pale Olive		NCS - S 3020-G60Y som overflate dør



				Bakplate

		24.274.2.1		Bakplate servant		Type A						600				2000				1		Kjøkken B2.4022		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate servant		Type A						600				2000				1		Dialyse Behandlingsrom B2.4028		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate servant		Type A						600				2000				1		Blod-prøvetaking B2.4041		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate servant		Type A						600				2000				1		Behandlingsrom B2.4044		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate kjøkken								1800				600				1		Kjøkken B2.4022		12CB414				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate kjøkken								1800				600				1		Kjøkken B2.4022		12CB414				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate arb.benk		3-delt, tilp. rørkasse						2000				600				1		Behandlingsrom B2.4044		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate arb.benk								2000				600				1		Lager, Vask, frysere B2.4038		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate		Type C						600				2000				1		Forrom B2.4013		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate servant		Type D						600				1500				1		Medisin rom B2.4052		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate servant		Type D						600				1500				1		Laboratorium B2.4046		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate		Type C						600				2000				1		Dialyse Behandlingsrom KS B2.4019		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate servant		Type D						600				1300				1		Desinf. B2.4054		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate		Type C						600				2000				1		Dialyse Behandlingsrom KS B2.4016		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate kjøkken								1800				600				1		Personal B2.4034		12CB406				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate kjøkken								1800				600				1		Personal Nyrelab B1.4034		12CB407				Laminat F8858 Just Rose

		24.274.2.1		Bakplate servant		Type D						600				1300				1		Lager urent B2.4024		12CB405				Laminat F8858 Just Rose

				Knagger

		ny post		knagger

		24.279.1.2		Dobbel knagger 1 høyde		HC festet på dørblade		FXB.002												10		B2.4037, B2.4051, B2.4019,B2.4017, B2.4016, B2.4011, B2.4013		12CB405		Børstet rustfritt stål		Børstet rustfritt stål

		24.279.1.3		Dobbel knagger 2 høyder		HCWC og kontor (UU)		FXB.003												12		B2.4043, B2.4041, B2.4032, B2.4031, B2.4023, B2.4007				Børstet rustfritt stål		Børstet rustfritt stål





































image1.jpeg






H


J


K


L


M


N


P


Q


21 22 23 24 25 26 27 28


Z


18
00


1510


Lager urent
B2.4024
4 m²


Behandlingsrom
B2.4044
15 m²


Laboratorium
B2.4046
29 m²


Arb. rom
B2.4047
19 m²


Lager dialyse
maskiner
B2.4048
17 m²


Lager, vask,
frysere
B2.4038
16 m²


Kontor 2pl.
B2.4039
14 m²


Blod-prøvetaking
B2.4041
9 m²


Wc pers.
B2.4037
2 m²


Dialyse
behandlingsrom


10 pl.
B2.4028
126 m²


Arb. rom
sykepleiere 5pl.
B2.4027
25 m²


Vaktrom base
B2.4026
11 m²


Personal
B2.4034
29 m²


Kontor avd.leder
B2.4032
10 m²


Kontor 2pl.
B2.4031
13 m²


Verksted
B2.4036
39 m²


Kopi
B2.4033
2 m²


El-sjakt
B2.4906
1 m²


Kjøkken
B2.4022
9 m²


Dialyse
behandlingsrom
kontaktsmitte
B2.4019
21 m²


Dialyse
behandlingsrom
kontaktsmitte
B2.4016
19 m²


Dialyse
behandlingsrom
kontaktsmitte
B2.4012
15 m²


Forrom
B2.4013
6 m²


WC
B2.4017
2 m²


Eksist. kontor
B2.4009
8 m²


Eksist. kontor
B2.4008
8 m²


Eksist. kopi
B2.4006
4 m²


HC/WC pers.
B2.4007
5 m²Lager væske


B2.4057
11 m²


US 2pl. leger
B2.4056
12 m²


Desinf.
B2.4054
7 m²


Lager rent
B2.4053
10 m²


Medisin rom
B2.4052
6 m²


Lager utstyr
B2.4058
11 m²


HC/WC pas.
B2.4043
5 m²


Teknisk tårn
B2.4902A
62.7 m²


HC/WC pas.
B2.4023
5 m²


Rørpost,
tøytralle
B2.4021
2 m²


Eksist. kontor
B2.4001
10 m²


Eksist. kontor
B2.4002
10 m²


Eksist. kontor
B2.4003
10 m²


Eksist. kontor
B2.4004
12 m²


WC
B2.4011
2 m²


Heis
B2.4809
5 m²


Trapp C
B2.4811
17 m²


El.sjakt
B2.4903
1 m²


Tele.
B2.4904
9 m²


El.
B2.4901A
7 m²


El.sjakt
B2.4901C
1 m²


El.sjakt
B2.4901B
1 m²


Rørsjakt
B2.4908
2 m²


Rørsjakt
B2.4902B
1 m²


Vente sone
B2.4042
12 m²


WC pers.
B2.4051
2 m²


Renhold
B2.4049
2 m²


Trapp B
B2.4822
17 m²


Inngang nyrelab
B2.4808
6 m²


Øvrige kontorer
B2.4802
21 m²


Vente sone
B2.4059
9 m²


Korridor
B2.4801
76 m²


Korridor
B2.4806
29 m²


Korridor
B2.4804
86 m²
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72
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00
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00
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00


7200720072007200720063005400


Gass
B2.4029
1 m²


TAK


GLASSGATA


GÅRDSROM


TAK


TAK


Korridor
B2.4803
21 m²


Uren side


Kum


Ren side


Vekt


Dek.


Dek.


Blodgassmaskin


Personal
Nyrelab
B1.4034
19 m²


Takluke


Av.sjakt
B2.4907
0 m²


Komm.rom
B1.4904
9 m²


El-sjakt
B1.4903
1 m²


Tralle


D
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SE


DIALYSE


N
YR
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FLØY B1


punktavsug


punktavsug


punktavsug


Tøytralle


varmeskap


dialysemaskin
dialysesøyle


dialysemaskin


dialysesøyle


dialysesøyle


dialysemaskin


 - instr.vask KEN IQ4
2-dørs  - dekont


KEN-BWD738


rørpost


dialysesøyle


dialysemaskin


dialysesøyle


dialysemaskindialysemaskin


dialysesøyle


dialysemaskindialysemaskin


dialysesøyle


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysesøyle


dialysemaskin dialysemaskin


dialysesøyle


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysesøyle


dialysesøyle


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysemaskin


dialysesøyle dialysesøyle dialysesøyle


fryseboks   - -80grader


fryseskap   - -20grader


sentrifuge   - på eget
bord
sentrifuge   - på eget


bord


Kjøleskap, full
høyde


isbitmaskin


 - instr.vask


 - tørkeskap


dialysesøyle dialysesøyle


Nye innervegger


Eksist. innervegger
Nye dører


Eksist. dører


0 1m 2m 3m 4m 5m


1:100


MÅLESTOKK: 


DATO OPPR. :


ARK


SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :


Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11


RIB


RIV


RIE


RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE


T
5
4
3
2
M
1
E
U
K


FILNAVN:TEGNINGSLISTE:


ERSTATTER TEGN NR. : X REF:


BYGGHERRE:


PAPIRFORMAT


RIKSHOSPITALET


REV.FAG


ETG.


LØPENR.


TYPE


AVSN.DISIPLIN


REV.FAG


ETG.


LØPENR.


TYPE


AVSN.DISIPLIN


ARBEIDSTEGNING


 1 : 100


A05


A05


29.11.22MG 08.12.23


RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO


COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM


COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO


NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA


G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO


A1
R85


R85


ARK 112B421


ARK 112B421
112B421


PLANTEGNING 4.ETG
DIALYSE OG NYRELAB


Rokade C1, Ombygging B2


REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. UNDERLAG MEDVIRKNING GJ/SF MG 08.12.23
A03 REV. UNDERLAG MEDVIRKNING ER MG 03.05.24
A04 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 07.05.24
A05 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 27.06.24


A05
rør innkassing,
møblering tilpasset
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Eksist. kontor
B2.4008
7.9 m²


Eksist. kopi
B2.4006
4.4 m²


HC/WC pers.
B2.4007
5.3 m²


Lager utstyr
B2.4058
11.2 m²


Eksist. kontor
B2.4001
10.0 m²


Eksist. kontor
B2.4002
9.8 m²


Eksist. kontor
B2.4003
9.8 m²


Eksist. kontor
B2.4004
12.2 m²


Øvrige kontorer
B2.4802
20.9 m²


Vente sone
B2.4059
9.3 m²


Gangbro


720072001440072007200


12 2 B 4 54


12
 2


 B
 4


 5
1


12 2 B 4 54


12
 2


 B
 4


 5
1


85
00


72
00


AVD.015.04
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AVD.015.04
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AVD.015.04
44dB (anbefaling)


AGF.004.11.


AVD.015.04


F03


DIZ.031.10 V
B2.4007.1


(990x 2090)
10M


- / R´w 33dB
T8


DIZ.032.10 H
B2.4009.1


(990x 2090)
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- / R´w 38dB
T8


DIZ.032.10 V
B2.4008.1


(990x 2090)
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T8


DIZ.030.10 H
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10M
- / -


T3 S10


DIZ.030.10 V
B2.4006.1
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- / -


DIZ.040.20 H
B2.4802.1
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AVD.015.04
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AVD.015.04
F03


F03


S1
+2100mm


Eksist. kontor
B2.4009
8.3 m²


Korridor
B2.4801
75.7 m²


TAK TAK
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GN151
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(1290x 2090)
- / R´w 38dB


GN150
37.0111


(1290x 2090)
- / R´w 38dB


GN151
37.0511


(1290x 2090)
- / R´w 38dB


GN150
37.0991


(1290x 2090)
- / R´w 38dB
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Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt


S1
+2100mm
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0
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0 10


0


10
10


30
0


10
10


82
0


14
5


10
0


55


1390


vegg kobles
til midtspross
lik eksisterende
(gammel prinsipp-
detalj 117B002)


FHZ.003.04


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.020.02


FSA.032.03.
FSA.032.03. FSA.032.03.FSA.032.03.


FSA.032.03. FSA.032.03.


F03


40.3281


40.3261


AVD.012.04
30dB (anbefaling)


85
00


72
00


580


flu
sh


SPK ved behov
over eksist. vegg


S1
+1500mm


S1
+2100mm


Brakett


F03


Dobbelknagg
på 2 høyder
h=1100mm
h=1600mm


Speil
(600x1200)


AVD.022.03


AVD.022.03


70 1700


35
5


70


Nye innervegger


Eksist. innervegger


Nye dører


Eksist. dører


Tegningsoverlapp


Ikke del av prosjektet


ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ PLASS


lydkrav
Veggkode


brannkrav


Dxxx
(bxh) /lydkrav


M
brannkrav


Eksist. dør gjenbrukes
OD22
KC10
26.090.1
B30 35dB


Spikerslag i vegg


Spikerslag forsterkning stender


S1
+OKFplate


F0n
Fendring


0 1m 2m 3m 4m 5m


1:50


S2
+UK dekke


S3
+UK dekke


GULVTYPER VISES PÅ GULVPLAN: 112B422


SKJEMA GLASSFELT: 12CB401
12CB402
12CB403


SKJEMA LYDABSORBENT PÅ VEGG: 12CB408


SKJEMA PRINSIPP FLIS I TOAL: 12CB411


HORISONTAL PRINSIPPEDETALJ TIL BRANN- / 
STENGVENTIL- / TRIKKVAKT- OG FORDELINGS-SKAP 


        138B402


Ombygging av tak


MÅLESTOKK: 


DATO OPPR. :


ARK


SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :


Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11


RIB


RIV


RIE


RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE


T
5
4
3
2
M
1
E
U
K


FILNAVN:TEGNINGSLISTE:


ERSTATTER TEGN NR. : X REF:


BYGGHERRE:


PAPIRFORMAT


RIKSHOSPITALET


REV.FAG


ETG.


LØPENR.


TYPE


AVSN.DISIPLIN


REV.FAG


ETG.


LØPENR.


TYPE


AVSN.DISIPLIN


ARBEIDSTEGNING


 1 : 50


A08


A08


4.ETG. DIALYSE OG NYRELAB
PLANTEGNING
PLANTEGNING 52


24.04.23SF/GJ 07.03.24
A0


RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO


COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM


COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO


NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA


G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO


R85


R85


ARK 122B452


122B452


ARK 122B452
Rokade C1, Ombygging B2


REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 19.01.24
A03 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 12.02.24
A04 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 23.02.24
A05 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 05.03.24
A06 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 10.04.24
A07 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 25.04.24
A08 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 20.06.24


A08
rør innkassing
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Laboratorium
B2.4046
29.2 m²


Arb. rom
B2.4047
18.9 m²


Lager dialyse maskiner
B2.4048
17.2 m²


Lager, vask, frysere
B2.4038
16.3 m²


Kontor 2pl.
B2.4039
14.0 m²


Blod-prøvetaking
B2.4041
9.2 m²


Wc pers.
B2.4037
1.9 m²


Dialyse behandlingsrom
10 pl.


B2.4028
125.7 m²


Personal
B2.4034
28.9 m²


Kontor avd.leder
B2.4032
9.5 m²


Kontor 2pl.
B2.4031
12.7 m²


Verksted
B2.4036
38.9 m²


Kopi
B2.4033
2.0 m²


El-sjakt
B2.4906
1.2 m²


Korridor
B2.4806
29.3 m²


Skap pers.


esd belegg


Gass
B2.4029
1.4 m²
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TAK
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720063005400810048007200


720063005400810048007200


12 2 B 4 51 12 2 B 4 51


12
 2


 B
 4


 5
4


12
 2


 B
 4


 5
4


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.04
44dB (anbefaling)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.018.01
44dB (anbefaling)


AVD.015.04


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.04


AVD.015.04
34dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.04
EI 60


AVD.015.04
EI 60


AVD.021.01


AVD.021.03
35dB (krav)


AVD.021.01


AVD.015.04


AVD.015.04
EI 60 AVD.015.04


EI 60


AGF.004.09.
34dB (krav)


AGF.004.08.
34dB (krav)


AGF.004.07.
34dB (krav)


AVD.015.04
34dB (krav)


AVD.015.04


AVD.015.04


F04


F03


AVD.015.04
EI 60


AVD.015.04
34dB (krav)


AVD.015.04
EI 60


AVD.015.05
48dB (krav)


EI 60


DIZ.031.09 H
B2.4037.1


(890x 2090)
9M


- / R´w 33dB
T5


DIZ.030.35 V
B2.4038.1


(1490x 2090)
10/15M


- / -
T3 S10


DBZ.035.60 H/V
B2.4906.1


(1990x 2090)
20M


EI 60 Sa / -
T5


DIZ.032.10 V
B2.4032.1


(990x 2090)
10M


- / R´w 38dB
T8 G3


DIZ.072.10 H
B2.4031.1


(990x 2090)
10M


- / R´w 38dB
T8


DBZ.035.10 H
B2.4029.1


(990x 2090)
10M


EI 60 Sa / -
T5


DIZ.032.10 H
B2.4046.1


(990x 2090)
10M


- / R´w 38dB
T8


DIZ.060.10 H
B2.4048.1


(990x 2090)
10M
- / -


T3 S10


DIZ.032.10 H
B2.4041.1


(990x 2090)
10M


- / R´w 38dB
T8


DIZ.072.10 H
B2.4034.1


(990x 2100)
10M


- / R´w 38dB
T8


DIZ.072.13 H
B2.4036.1


(1290x 2090)
13M


- / R´w 38dB
T8 S10 K1


AVD.021.01


AVD.021.01


Nytt brannskap:
Lakkeres samme farge som vegg
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  1100mm


AVD.015.04
34dB (krav)


AVD.015.04


AVD.017.05
48dB (krav)


AVD.021.03
35dB (krav)


AVD.021.03
35dB (krav)


F03


AVD.015.04
34dB (krav)


EI 60


AVD.015.04
34dB (krav)


S1


+2100mm


S1
+2100mm


S1
+2100mm


S1
+2100mm


S1
+2100mm


S1
+2400mm


S1
+2500mm


S1
+2100mm


S1
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S1
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AVD.021.01


TAK


TAK


Korridor
B2.4804
85.7 m²


AVD.021.03


AVD.021.03


VEGG
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AGF.004.10.


BJELKE OVER


MINIKJØKKEN 
SKJEMA KJØKKEN 12CB406


ROMSKJEMA 12BB401
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Snitt 04
A-A'


Snitt 04
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Akustisk absorbent


Akustisk absorbent
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34dB (krav)
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Nytt vindu
(i eksisterende åpning)


DVZ.024.04
(2090 x 1990)
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AVD.012.04


AVD.015.04
34dB (krav)


AVD.012.04


AVD.015.04
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flu
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flu
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UK skjørt over glassfelt
+2400 ofg


tilpasses


tilpasses


tilpasses tilpasses


tilpasses


Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt


Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt


tilpasses


Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
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Br.H.=900, H.=1500


20107901328


ROMSKJEMA 12BB413


ROMSKJEMA 12BB410


tilpasses


AVD.021.03
35dB (krav)


tilpasses


vegg kobles
til midtspross
lik eksisterende
(gammel prinsipp-
detalj 117B002)


vegg kobles
til midtspross
lik eksisterende
(gammel prinsipp-
detalj 117B002)
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FSA.032.03


FSA.032.03.
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10mm oppkant: motfall i gulv ved dør,
høydeforskjell tas av betongen


med myk overgang
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39003200


punktavsug


10mm oppkant: motfall i gulv ved dør,
høydeforskjell tas av betongen


med myk overgang
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+2400mm


F03 F03


F03


F03


F03


F03


F03


F03


F02


F03 F03


FSA.062.03FSA.062.03FSA.062.03


FSA.062.03 FSA.062.03 FSA.062.03


FBA.049.01


FBA.049.02
FSA.021.02 FSA.021.02
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AVD.025.03
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-80grader
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SKJEMA LYDABSORBENT: 12CB408


SKJEMA LYDABSORBENT: 12CB408


SKJEMA LYDABSORBENT: 12CB408
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FSA.022.02.
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34dB (krav)
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34dB (krav)
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SPK ved behov
over eksist. vegg


SPK ved behov
over eksist. vegg


S1
+715mm


hull i dekke for utstyr
plasseres i forhold til
betongelement
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S1
+2100mm
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Nye innervegger


Eksist. innervegger


Nye dører


Eksist. dører


Tegningsoverlapp


Ikke del av prosjektet


ALLE MÅL SKAL KONTROLLERES PÅ PLASS


lydkrav
Veggkode


brannkrav


Dxxx
(bxh) /lydkrav


M
brannkrav


Eksist. dør gjenbrukes
OD22
KC10
26.090.1
B30 35dB


Spikerslag i vegg


Spikerslag forsterkning stender


S1
+OKFplate


F0n
Fendring


0 1m 2m 3m 4m 5m


1:50


S2
+UK dekke


S3
+UK dekke


GULVTYPER VISES PÅ GULVPLAN: 112B422


SKJEMA GLASSFELT: 12CB401
12CB402
12CB403


SKJEMA LYDABSORBENT PÅ VEGG: 12CB408


SKJEMA PRINSIPP FLIS I TOAL: 12CB411


HORISONTAL PRINSIPPEDETALJ TIL BRANN- / 
STENGVENTIL- / TRIKKVAKT- OG FORDELINGS-SKAP 


        138B402


Ombygging av tak


MÅLESTOKK: 


DATO OPPR. :


ARK


SAKSNR: ARKIV NR: TEGN. AV: GR. LED: DATO REV. :


Drammensveien 130 C1
N - 0277 OSLO   +47: 41 52 11 11


RIB


RIV


RIE


RH SAKNR/ SPORFASE / PROSJEKTBESKRIVELSE


T
5
4
3
2
M
1
E
U
K


FILNAVN:TEGNINGSLISTE:


ERSTATTER TEGN NR. : X REF:


BYGGHERRE:


PAPIRFORMAT


RIKSHOSPITALET


REV.FAG


ETG.


LØPENR.


TYPE


AVSN.DISIPLIN


REV.FAG


ETG.


LØPENR.


TYPE


AVSN.DISIPLIN


ARBEIDSTEGNING


 1 : 50


A12


A12


4.ETG. DIALYSE OG NYRELAB
PLANTEGNING
PLANTEGNING 53


24.04.23SF/GJ 07.03.24
A0


RATIO arkitekter AS - DRAMMENSVEIEN 130 C1, 0277 OSLO


COWI AS - OTTO NIELSENS VEG 12, 7052 TRONDHEIM


COWI AS - KARVESVINGEN  2, 0579 OSLO


NORCONSULT AS - VESTFJORDS GT. 4 1338 SANDVIKA


G.NR. 42 / B.NR. 221
SOGNSVANNSVEIEN 20, 0372 OSLO


R85


R85


ARK 122B453


122B453


ARK 122B453
Rokade C1, Ombygging B2


REV REVISJONEN GJELDER SIGN KONT GODKJ DATO
A01 ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 03.11.23
A02 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 13.12.23
A03 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 23.01.24
A04 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 12.02.24
A05 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 23.02.24
A06 REV. ARBEIDSTEGNING GJ/SF MG 05.03.24
A07 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 14.03.24
A08 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 27.03.24
A09 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 10.04.24
A10 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 25.04.24
A11 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 13.05.24
A12 REV. ARBEIDSTEGNING ER MG 06.06.24


A11
Spikerlag over himling


A11
Spikerlag over himling


A12
Syle innpakning og
fender


A12
Syle innpakning og
fender
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Lager urent
B2.4024
4.2 m²


Arb. rom sykepleiere 5pl.
B2.4027
25.2 m²


Vaktrom base
B2.4026
10.9 m²


Kjøkken
B2.4022
8.8 m²


Dialyse behandlingsrom
kontaktsmitte


B2.4019
20.5 m²


Dialyse behandlingsrom
kontaktsmitte


B2.4016
19.3 m²


Dialyse behandlingsrom
kontaktsmitte


B2.4012
15.4 m²


Forrom
B2.4013
5.8 m²


WC
B2.4017
1.9 m²


Eksist. kontor
B2.4009
8.3 m²


Eksist. kontor
B2.4008
7.9 m²


Eksist. kopi
B2.4006
4.4 m²


HC/WC pers.
B2.4007
5.3 m²


Lager væske
B2.4057
11.2 m²


US 2pl. leger
B2.4056
11.5 m²


Desinf.
B2.4054
7.3 m²


Lager rent
B2.4053
10.4 m²


Medisin rom
B2.4052
6.3 m²


Teknisk tårn
B2.4902A
62.7 m²


HC/WC pas.
B2.4023
4.7 m²


Rørpost, tøytralle
B2.4021
1.8 m²


WC
B2.4011
2.1 m²


Heis
B2.4809
5.3 m²


Trapp C
B2.4811
16.8 m²


El.sjakt
B2.4903
0.8 m²


Tele.
B2.4904
9.0 m²


El.
B2.4901A


6.9 m²


El.sjakt
B2.4901C


0.5 m²


El.sjakt
B2.4901B


0.5 m²


Rørsjakt
B2.4908
1.5 m²


Rørsjakt
B2.4902B


1.4 m²


Gjenbrukt vindu
V59-B
fra eksisterende
Kontor B2.4061


WC pers.
B2.4051
1.6 m²Renhold


B2.4049
2.0 m²


Korridor
B2.4801
75.7 m²


Korridor
B2.4804
85.7 m²


Akutt-tralle


esd belegg


esd belegg


esd belegg


esd belegg


Gass
B2.4029
1.4 m²


Luftsjakt utkast
5.0 m²


GÅRDSROM


TAK


Korridor
B2.4803
20.8 m²


Uren side


kum


Ren side
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12 2 B 4 51 12 2 B 4 51 12 2 B 4 52 12 2 B 4 52


F02


AVD.015.04
34dB (krav)


AVD.015.04


AVD.015.04
44dB (anbefaling)


AVD.015.04
44dB (anbefaling)


AVD.018.01
44dB (anbefaling)


AVD.015.04


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.04


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.025.03


AVD.015.04


AVD.015.04


AVD.015.04


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.04
30dB (anbefaling)


AVD.015.04
EI 60


AVD.015.04
44dB (anbefaling)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.04
EI 60


AVD.025.01


AVD.015.04


AVD.015.04
44dB (anbefaling)


AVD.015.04
44dB (anbefaling)


AVD.018.01
48dB (krav)


AVD.025.03


AGF.004.03.
34dB (anbefaling)


AVD.015.04
34dB (anbefaling)


AVD.025.03


AVD.025.03


AVD.015.04
44dB (anbefaling)


EI 60


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.04
44dB (anbefaling)


EI 60


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


EI 60


AVD.015.04
44dB (anbefaling)


EI 60


AVD.012.04
34dB (krav)


AVD.015.04
48dB (krav)


AVD.015.04
30dB (anbefaling)


AVD.015.04


AVD.015.04


AVD.012.04
34dB (krav)


AVD.012.04
48dB (krav)


AVD.015.05
48dB (krav)


AVD.015.04


AVD.015.04
34dB (krav)
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AVD.015.04
EI 60


DBZ.060.10 V
B2.4024.1


(990x 2090)
10M


EI 30 Sa / -
T8 S10


DIZ.030.10 V
B2.4052.1


(990x 2090)
10M
- / -


T8 G2 S10 K1


DIZ.060.10 H
B2.4053.1


(990x 2090)
10M
- / -


T8 S10


DIZ.060.10 H
B2.4054.1


(990x 2090)
10M
- / -


T8 S10


DIZ.032.10 V
B2.4056.1


(990x 2090)
10M


- / R´w 38dB
T8


DIZ.062.13 H
B2.4013.1


(1290x 2090)
13M


- / R´w 38dB
T8 S10


DIZ.062.13 V
B2.4016.1


(1290x 2090)
13M


- / R´w 38dB
T8 S10


DIZ.031.10 V
B2.4007.1


(990x 2090)
10M


- / R´w 33dB
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10M
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- / -
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13M


- / R´w 38dB
T8 S10


AVD.021.01


AVD.021.01


AVD.021.01


AVD.021.01


Nytt brannskap:
Lakkeres samme farge som vegg
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  1100mm
ok.utsp.  iht produkt
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AVD.015.04


Nytt brannskap:
Lakkeres samme farge som vegg
Senter brannskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  1100mm
ok.utsp.  iht produkt


AVD.021.03
35dB (krav)


AVD.021.03
35dB (krav)


AVD.021.03
35dB (krav)


AVD.021.01


AVD.015.04


AVD.015.05
48dB (krav)


Innkassing av avløpsrør
under benk, tilpasses
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AVD.025.03


AVD.025.03


AVD.015.04
34dB (krav)


EI 60


AVD.015.05
48dB (krav)


AGF.004.03.
34dB (anbefaling)


AVD.015.04
34dB (anbefaling)
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S1
+2100mm


S1
+2100mm
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+2100mm


S1
+2100mm


Eksist. kontor
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Øvrige kontorer
B2.4802
20.9 m²
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fuget hjørne
(uten sprosse)


DIZ.072.23 V
B2.4028.1


(1290x 2370)
13M


- / R´w 38dB
T8 S10 K1


DIZ.072.20 V
B2.4026.1


(990x 2380)
10M


- / R´w 38dB
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AGF.004.02.
34dB (krav)


AGF.004.01.
34dB (krav)


AGF.004.03.
34dB (krav)
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(uten sprosse)
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48dB (krav)


Gjenbrukt vindu
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fra eksisterende
Kontor B2.4062
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Br.H.=900, H.=1500


1267


Br
.H


.=
90


0,
 H


.=
15


00


73
8


Br
.H


.=
90


0,
 H


.=
15


00


33
45


11
10


Br
.H


.=
90


0,
 H


.=
15


00


30
40


100


1345


100


1478


2890


100


1354


100


1778


2590


37.0041


DVZ.024.02
(950 x 1620)


V54-B GJ.BR
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tilpasses
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Ny yttervegg tilsv. eksist


Ny yttervegg tilsv. eksist


Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt


Senter 
stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt


Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt


Senter stengeventilskap
utsp. iht produkt
uk.utsp.  iht produkt
ok.utsp.  iht produkt
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ROMSKJEMA 12BB404 


S1
+2100mm


vegg kobles
til midtspross
lik eksisterende
(gammel prinsipp-
detalj 117B002)
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Medflyttbart utstyr dialyse

												Kommunikasjon												Strøm				Luft						Vann og avløp						Gass

		Reg.nr.		Fabrikat		Utstyrsgruppe		Modell/Handelsnavn		Plassering B2		Signal til SD		Signal til MTA		Protokoll		Type signal		Wi-fi		MAC-adresse		Strømtilkobling		Høyde plassering		komp. mot VAV		min m3/h		maks m3/h		Tappevann		RO-vann		Avløp		Gass

		49093		Mortara INSTRUMENT		EKG, kabel, ordinær		WAM / WAM Wireless Acquisition Module		Se linje 20										Ja*

		39233		Gambro		Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskin		W100001002 / WRO 300H		Se modell AK98														Se modell AK98										Se modell AK98

		39232		Gambro		Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskin		W100001002 / WRO 300H		Se modell AK98														Se modell AK98										Se modell AK98

		48603		Gambro		Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskin		W100001002 / WRO 300H		Se modell AK98														Se modell AK98										Se modell AK98

		48604		Gambro		Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskin		W100001002 / WRO 300H		Se modell AK98														Se modell AK98										Se modell AK98

		48605		Gambro		Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskin		W100001002 / WRO 300H		Se modell AK98														Se modell AK98										Se modell AK98

		48606		Gambro		Renseanlegg, vann - mobil - koblet til maskin		W100001002 / WRO 300H		Se modell AK98														Se modell AK98										Se modell AK98

		47423		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4028														Uprioritert

		47184		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4028														Uprioritert

		47186		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4028														Uprioritert

		47424		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4028														Uprioritert

		47182		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4028														Uprioritert

		47183		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4028														Uprioritert

		47185		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4028														Uprioritert

		47181		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4019														Uprioritert

		47179		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4016														Uprioritert

		47180		Actual Way		Stol, dialyse, elektrisk		Serie II / Therapy Chair Serie II		B2.4012														Uprioritert

		49092		Mortara INSTRUMENT		EKG, apparat, flerkanaler		ELI280		B2.4058 lager utst.										Ja*				Prioritert

		43380		Kaneka		Afereseapparat, komplett		DX-21		B2.4048 lager mask.														Prioritert

		35299		Kaneka		Afereseapparat, komplett		DX-21		B2.4048 lager mask.														Prioritert

		36709		Bionic		Stol, dialyse, elektrisk		Comfortline		B2.4028														Uprioritert

		36708		Bionic		Stol, dialyse, elektrisk		Comfortline		B2.4028														Uprioritert

		54139		Bionic		Stol, dialyse, elektrisk		Comfortline		B2.4028														Uprioritert

		38870		Kern		Vekt, laboratorie, ordinær, elektronisk		CM 320-1N / Pocket Scale		B2.4036														Batteri

		35527		Barkey		Varmer, blod/væske, konduksjon, ordinær		Autocontrol 3XPT		B2.4048 lager mask.														Batteri

		45749		Socomec		Strømforsyning, fordelingsboks		ASYS16A-230		B2.4904 komm.rom														Prioritert/UPS

		43979		Edwards Lifescienses		Dialyse, hemo, maskin, komplett		Aquarius		B2.4048 lager mask.														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		43980		Edwards Lifescienses		Dialyse, hemo, maskin, komplett		Aquarius		B2.4048 lager mask.														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		43978		Edwards Lifescienses		Dialyse, hemo, maskin, komplett		Aquarius		B2.4048 lager mask.														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		55898		Edwards Lifescienses		Dialyse, hemo, maskin, komplett		Aquarius		B2.4048 lager mask.														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		36385		Edwards Lifescienses		Dialyse, hemo, maskin, komplett		Aquarius		B2.4048 lager mask.														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		35458		Seca		Vekt, spedbarn		727 1321854		B2.4058 lager utst.														Uproritert

		56218		Seca		Vekt, rullestol		6857021094 / 685		Korridor, utenfor heis B2 4809														Uprioritert

		38275		Soehnle		Vekt, gulv, elektronisk		2755		B2.4019														Uprioritert

		44595		Barkey		Varmer, blod/væske, konduksjon, ordinær		213.10285 / S-line		B2.4048 lager mask.														Uprioritert

		48599		Gambro		Dialyse, hemo, maskin, komplett		115248 / AK 98		B2. 4036 verksted? **														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		48598		Gambro		Dialyse, hemo, maskin, komplett		115248 / AK 98		B2. 4036 verksted? **														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		48602		Gambro		Dialyse, hemo, maskin, komplett		115248 / AK 98		B2. 4036 verksted? **														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		48600		Gambro		Dialyse, hemo, maskin, komplett		115248 / AK 98		B2. 4036 verksted? **														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		48597		Gambro		Dialyse, hemo, maskin, komplett		115248 / AK 98		B2. 4036 verksted? **														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

		48601		Gambro		Dialyse, hemo, maskin, komplett		115248 / AK 98		B2. 4036 verksted? **														Prioritert når i bruk										Dialyseuttak sengerom når i bruk

						Bærbare telefoner med ladestasjon				B2.4026 Base														Uprioritert

						Telefoner?																		?

						Pc'er				B2.4036, B2.4034, B2.4032, B2.4031, 
B2.4027, B2.4026, B2.4056, B2,4001,
B2.4002, B2.4003, B2.4004, B2.4008, B2.4009										Datapunkt				?

						Kopimaskin				B2.4033 og B2.4006										Datapunkt				Uprioritert

						Fax				B2.4026 Base										Datapunkt				Uprioritert

						3 stk. NK Life scoop (BT apparat)				På traller i  behandlingsrommene														Prioritert når i bruk

						Akuttralle				Korridor														Prioritert

		* Linje 3 og 20: Mortara EKG-skriver og WAM. Dette inngår i OUS RMA-test og skal kunne kobles opp mot Wifi.

		Linje 4-9: Renseanlegg er fastmontert på AK98, plassering som AK98

		** Linje 38-43: Dialysen har i lang tid etterlyst i prosjektet lagringssted (ref. bl.a. Martin). Prosessen ligger hos OUS, ikke HSØ PO

		Signal til SD-anlegg: nytt vannrenseanlegg i B2 tilknyttes dette

		Behov for datapunkt i vannrenserommet B2 4902A





Nyanskaffet utstyr dialysen

										Kommunikasjon												Strøm				Luft						Vann og avløp						Gass

		Fabrikat		Utstyrsgruppe		Modell/Handelsnavn		Plassering B2		Signal til SD		Signal til MTA		Protokoll		Type signal		Wi-fi		MAC-adresse		Strømtilkobling		Høyde plassering		komp. mot VAV		min m3/h		maks m3/h		Tappevann		RO-vann		Avløp		Gass

		Fresenius Medical Care		Dialysemaskiner		6008 Caresystem		B2 4028 - 10 stk
B2 4012 - 1 stk
B2 4016 - 1 stk
B2 4019 - 1 stk
3 stk reserve- lager														Dialysesøyle												Dialysesøyle

		DWA		Konsentratanlegg		CeCon 3000

		Baxter		Vannrensenalegg		CWP800

		KEN		Dekontaminator/bekkenskyller
Ensisdig		KEN BWD 731		B2 4012														Avklart med RIE/leverandør										Avklart med RIV/leverandør				Avklart med RIV/leverandør

		KEN		Dekontaminator/bekkenskyller
Ensisdig		KEN BWD 731		B2 4016														Avklart med RIE/leverandør										Avklart med RIV/leverandør				Avklart med RIV/leverandør

		KEN		Instrumentvaskemaskin.
Gjennomgående 		KEN IQ4		B2 4054/4053														Avklart med RIE/leverandør										Avklart med RIV/leverandør				Avklart med RIV/leverandør

		KEN		Dekontaminator bekkenskyller. 
Gjennomgående 		KEN BWD 738		B2 4054/4053														Avklart med RIE/leverandør										Avklart med RIV/leverandør				Avklart med RIV/leverandør

		Rupro		Varmeskap		BS10/575 (H:100/B:57,5, 8 knagger, termostatstyrt varme)		B2 4053

		Nordic LabTech		Sikkerhetsbenk		N-Safe Pro One - Class II		B2 4052

				Ladestasjon nettbrett				B2 4026 Base

				13 stk nettbrett				B2 4026 Base





