
Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.01.035
 Laboratorium

Romfnr 10.01.035
Romnavn Laboratorium, PCR rentrom
Plassering 10.01.04: Laboratoriemedisin / Analyse / SPES/ FoU
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.01.035
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 16,00

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Laboratoriemedisin

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Laboratorium, PCR,
DNA-analyse

MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode dR0

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rommet skal ivareta lagring av reagenser og oppse av mastermiks for molekylærbiologiske analyser.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

10.01.034, 10.01.036, 10.01.037 og 10.01.100

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.01.035
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

3

Spesielle krav l trykk Overtrykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall Smieavfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.01.036
 Laboratorium

Romfnr 10.01.036
Romnavn Laboratorium, pre-PCR
Plassering 10.01.04: Laboratoriemedisin / Analyse / SPES/ FoU
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.01.036
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 20,88

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Laboratoriemedisin

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Laboratorium, PCR,
DNA-analyse

MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode dR0

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rommet skal ivareta pre-PCR i molekylærbiologiske analyser. Laboratorierom for manuelle og semiautomaske analyser. Uørelse av PCR- oppse,
lseng av prøve/kontroller.
Analyseinstrumenter på bord, benk, trillebord eller gulv

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

10.01.034, 10.01.035, 10.01.037 og 10.01.100

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.01.036
 Laboratorium

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 25 Krav fra reagenser.
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

3

Spesielle krav l trykk Overtrykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall Smieavfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.01.037
 Laboratorium

Romfnr 10.01.037
Romnavn Laboratorium, post-PCR
Plassering 10.01.04: Laboratoriemedisin / Analyse / SPES/ FoU
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.01.037
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 25,28

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Laboratoriemedisin

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Laboratorium, PCR,
DNA-analyse

MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode dR0

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Laboratorierom for automaske molekylærbiologiske analyser.
Post-PCR, inkludert sekvenseringsanalyser. Arbeid med amplifisert PCR produkt, fare for kontaminering.
Analyseinstrumenter på bord eller gulv

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

10.01.034, 10.01.035, 10.01.036 og 10.01.100

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.01.037
 Laboratorium

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann Type I vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask Armatur med lang hendel
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 25 Krav fra reagenser.
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

3

Spesielle krav l trykk Undertrykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall Smiavfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.01.100
 Laboratorium

Romfnr 10.01.100
Romnavn Laboratorium, molekylærbiologi
Plassering 10.01.04: Laboratoriemedisin / Analyse / SPES/ FoU
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.01.100
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 20,88

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rommet skal ivareta pre-PCR i molekylærbiologiske analyser. Laboratorierom for manuelle og semiautomaske analyser. Uørelse av ekstraksjon av
nukleinsyrer.
Analyseinstrumenter på bord, benk eller gulv

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

10.01.072, 10.01.033, 10.01.037, 10.01.036, 10.01.035 og 10.01.034

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2024 dRofus AS Side 7



Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.01.100
 Laboratorium

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 25 Krav fra reagenser.
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

1

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall Smieavfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.001
 Laboratorium

Romfnr 10.04.001
Romnavn Laboratorium, instrumentrom
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.001
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 82,00
Prosjektert 85,66

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Instrumentrom for automaserte immunkjemiske analyser, instrumentene har direkte lkobling l vann og avløp. Manuelle preanalyske forberedelser
(fryseprøver) uøres ved arbeidsbenker. Av og på-lasng av alle prøver på instrumentene, manuell injeksjon av prøver på blodgassinstrument, sjekk av
kontroller, resultater og feilmeldinger. Hyller l instrumentspesifikke forbruksvarer(dype), prøverack og hyller l brukermanualer/prosedyrer. Transport av
rack med prøver gjennom dør.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 6
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.001
 Laboratorium

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann Type I vann og type III vann (utstyr)

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask iht. utstyr i rom
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

6

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.001
 Laboratorium
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.002
 Arbeidsrom

Romfnr 10.04.002
Romnavn Arbeidsrom, validering
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.002
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BRB--.-2L-.---

Arealer

Programmert 24,00
Prosjektert 28,23

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsplass, alle typer kontorarbeid. Validering av prøvesvar.
Arbeidsplasser for validering/svarutgivelse av analyser uørt på automasjonsinstrumenter. Kontrolloppfølging og Instrumentovervåkning av
automasjonsinstrumenter som står i rom 10.04.001.
Lagring av forbruksmateriale i hyller/skap/skuffer

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 4
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.002
 Arbeidsrom

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

4

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.002
 Arbeidsrom
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.003
 Laboratorium

Romfnr 10.04.003
Romnavn Laboratorium, instrumentrom
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.003
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 12,27

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
C-lab. Instrumentrom for radioakve analyser. Bruk av gammatellere plassert på gulv og mikroBeta-teller på benk. Skap, skuffer, hyller l oppbevaring av
rack, forbruksmateriell og permer. Akviteten i rommet krever at rom merkes i henhold l forskri for arbeid med radioakvitet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l rom 10.04.006

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.003
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

1

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall Radioakvitet, C-lab

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.004
 Laboratorium

Romfnr 10.04.004
Romnavn Laboratorium, ELISA
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.004
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L----.----.---

Arealer

Programmert 33,00
Prosjektert 35,12

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Laboratorium for manuelt oppse av ELISA-analyser og avlesning av plater vha plateleser. Arbeid ved arbeidsbenker med småutstyr og i avtrekksskap.
Hyller l oppbevaring av permer, skap, skuffer l forbruksmateriell. Oppbevaring av reagenser i kjøle- og fryseskap.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l rom 10.04.005

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.004
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask iht. utstyr i rom
Øyedusj
Nøddusj iht. utstyr i rom

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

3

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 1 Avtrekksskap
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 1 Avtrekksskap
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.005
 Laboratorium

Romfnr 10.04.005
Romnavn Laboratorium, instrumentrom
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.005
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 17,00
Prosjektert 17,09

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Sone for støyende sentrifuger, må støyskjermes. Benk l å see fra seg prøvestav og oppbevaring av sentrifugeutstyr

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l rom 10.04.004.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.005
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann RO-vann (Type III vann) iht. utstyr i rom

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 1 Avtrekksskap
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 1 Avtrekksskap
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.006
 Laboratorium

Romfnr 10.04.006
Romnavn Laboratorium, radioakvitet
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.006
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L----.----.---

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 23,65

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
C-laboratorium for manuelt arbeid med oppse av analysekit med radioakvitet samt egenutviklede presipiteringsmetoder med radioakvitet.
Oppbevaring av forbruksmateriale i skap/benker/hyller. Manuelt arbeid ved arbeidsbenker og i avtrekksskap. Akviteten i rommet krever at rom merkes i
henhold l forskri for arbeid med radioakvitet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l rom 10.04.003.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.006
 Laboratorium

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

4

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 1 Avtrekksskap
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 1 Avtrekksskap
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall Radioakvt avfall, klasse C.

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.007
 Laboratorium

Romfnr 10.04.007
Romnavn Laboratorium, instrumentrom
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.007
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 21,08

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Instrumentrom for HPLC analyser av vitaminer. Oppbevaring av forbruksmateriell i skap/hyller/skuffer. Oppbevaring av organiske løsningsmidler i
kjemikaliskap

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l 10.04.008, 10.04.021 og 10.04.018.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.007
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

3

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 1
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.008
 Laboratorium

Romfnr 10.04.008
Romnavn Laboratorium, kromatografi
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.008
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 45,00
Prosjektert 50,88

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Laboratorie for manuell opparbeidelse av prøver l HPLC inkludert inndamping i avtrekksskap. Arbeid ved arbeidsbenker m/overhylle, skuffer, skap l
oppbevaring av forbruksmateriell og reagenser

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l 10.04.007, 10.04.021 og 10.04.018.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.008
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask iht. utstyr i rom
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 1 Avtrekksskap
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 1 Avtrekksskap
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.009
 Arbeidsrom

Romfnr 10.04.009
Romnavn Arbeidsrom, validering
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.009
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BRB--.-2L-.---

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 12,68

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsrom for validering og utgivelse av analyseresultater. Arbeid foregår ved arbeidsplasser med PC.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.009
 Arbeidsrom

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

3

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.010
 Lager

Romfnr 10.04.010
Romnavn Lager, kjøl
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Avledet fra SRMAL.087.22

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.010
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon -----.----.---

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 10,19

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeid ved arbeidsbenk med småutstyr for prøvepreparering.
Oppbevaring av prøver og reagenser i hyller.  *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1   *
Bruksd, normalt 07  * l 17  * 5  d/u  *
Personer, maksimalt 3  *
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.010
 Lager

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv Kondensavløp

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 4
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

1   *

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.011
 Lager

Romfnr 10.04.011
Romnavn Lager, kjøl og frys
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Avledet fra SRMAL.087.34

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.011
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon -----.----.---

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 24,35

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer.

Godset skal primært oppbevares i skap med kassebakke-modulsystem.

Sterile forbruksvarer skal oppbevares forskrismessig i tee skap eller skuffer.

En del av skapene skal ha te glassdør.

En hyllereol l stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr.

Mulighet for beslling og moak av forbruksarkler samt mulighet for forbruksregistrering.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7  d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.011
 Lager

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.011
 Lager

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.012
 Lager

Romfnr 10.04.012
Romnavn Lager, frysere
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.012
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon -----.----.---

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 21,33

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Oppbevaring av biologisk materiale (blod, plasma) og reagenser i -86 og -20°C fryseskap.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 3
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.012
 Lager

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

1

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.014
 Lager

Romfnr 10.04.014
Romnavn Lager, forbruksvarer
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Avledet fra SRMAL.087.34

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.014
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon -----.----.---

Arealer

Programmert 7,00
Prosjektert 5,97

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Det oppbevares rene og sterile forbruksvarer.

Godset skal primært oppbevares i skap med kassebakke-modulsystem.

Sterile forbruksvarer skal oppbevares forskrismessig i tee skap eller skuffer.

En del av skapene skal ha te glassdør.

En hyllereol l stort utstyr.

Mulighet for oppbevaring av elektrisk småutstyr.

Mulighet for beslling og moak av forbruksarkler samt mulighet for forbruksregistrering.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7  d/u
Personer, maksimalt 1
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.014
 Lager

Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.014
 Lager

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.015
 Laboratorium

Romfnr 10.04.015
Romnavn Laboratorium, instrumentrom
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.015
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 26,37

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
Spesielle krav
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.015
 Laboratorium

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0 +/- 3 grader pr me
Lufukghet 0 85

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 1 Avtrekksskap
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 1
Argon 1
Nitrogen 1 Avtrekksskap
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 1

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.016
 Arbeidsrom

Romfnr 10.04.016
Romnavn Arbeidsrom, validering
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.016
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BRB--.-2L-.---

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 11,97

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsrom med (operatør) PC'er for styring av LC-MS/MS instrumenter. Utregning av prøvesvar, svarutgivelse, opplæring og diskusjon (prøvesvar).

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l 10.04.015 og 10.04.017.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.016
 Arbeidsrom

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

3

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.017
 Laboratorium

Romfnr 10.04.017
Romnavn Laboratorium, instrumentrom
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.017
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 20,00
Prosjektert 19,80

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Instrumentrom for LC-MS/MS analyser. Kortvarige arbeidsoperasjoner ved LC-MS/MS instrumentene (prøvepåseng etc). Vedlikehold/feilsøking.
Oppbevaring av organiske løsemidler i kjemikalieskap. Forbruksvarer (kolonner, instrumentdeler) og verktøy oppbevart i hyller/skuffer.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l 10.04.015, 10.04.016, 10.04.018, 10.04.019, 10.01.020 og 10.04.021.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.017
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0 +/- 3 grader pr me
Lufukghet 0 85

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 1 Avtrekksskap
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 1
Argon 1
Nitrogen 1 Avtrekksskap
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.018
 Laboratorium

Romfnr 10.04.018
Romnavn Laboratorium, kromatografi
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.018
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 92,00
Prosjektert 85,03

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Laboratorie for manuelt arbeid i 5 ulike soner; sortering/fordeling/klargjøring av serier (inkludert to PC-plasser for scanning av prøver bla),
prøveopparbeidelse, reagensllaging, pipeering av prøver, ekstraskjon, inndamping. Arbeid ved benk, i avtrekksskap og sikkerhetskabine. Oppbevaring
av organiske løsemidler/kjemikalier i kjemikaliskap. Oppbevaring av forbruksvarer i skap/skuffer/hyller.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 8
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 10
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l 10.04.007, 10.04.008, 10.04.015, 10.04.016, 10.04.017, 10.04.019, 10.01.020 og 10.04.021.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.018
 Laboratorium

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask iht. utstyr i rom
Øyedusj
Nøddusj iht. utstyr i rom

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 5 Avtrekksskap
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 5 Avtrekksskap
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.019
 Arbeidsrom

Romfnr 10.04.019
Romnavn Arbeidsrom, operatør
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.019
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BRB--.-2L-.---

Arealer

Programmert 10,00
Prosjektert 9,29

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsrom med operatør PC'er for styring av LC MS/MS instrumentene. Prosessering av enkel analysedata.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 4
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 6
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l 10.04.015 og 10.04.017.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

10.04.015, 10.04.017

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.019
 Arbeidsrom

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

4

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder

 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2024 dRofus AS Side 48



Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.020
 Arbeidsrom

Romfnr 10.04.020
Romnavn Arbeidsrom, validering
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.020
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BRB--.-2L-.---

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 11,97

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsrom med (operatør) PC'er for styring av LC-MS/MS instrumenter. Utregning av prøvesvar, svarutgivelse, opplæring og diskusjon (prøvesvar).

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l 10.04.015 og 10.04.017.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.020
 Arbeidsrom

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.021
 Laboratorium

Romfnr 10.04.021
Romnavn Laboratorium, instrumentrom
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.021
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 24,00
Prosjektert 24,91

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Instrumentrom pipeeringsrobot l HPLC samt prøveopparbeidelse med robot l LC-MS/MS.
Oppbevaring av forbruksmateriale i hyller/skap/skuffer, oppbevaring av prøver, kalibratorer og standarder.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l 10.04.007 og 10.04.018.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.021
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann RO-vann (Type III vann) iht. utstyr i rom

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 1
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 1
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder

 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2024 dRofus AS Side 52



Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.022
 Laboratorium

Romfnr 10.04.022
Romnavn Laboratorium, forskning og molekylærbiologi
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.022
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L----.----.---

Arealer

Programmert 70,00
Prosjektert 90,22

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Generell molekylærbiologi-lab med arbeidsplasser l ansae og diverse små instrumenter på arbeidsbenker. Eget område for RNA arbeid. Lagring av
forbruksmateriale i kjøleskap og hyller/skap/skuffer.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 6
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 8
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l 10.04.003 og 10.04.004

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.022
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

6

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.023
 Laboratorium

Romfnr 10.04.023
Romnavn Laboratorium, molekylærbiologi
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.023
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 15,00
Prosjektert 14,58

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Manuelt arbeid med bakterier. Arbeid uøres ved bruk av diverse små instrumenter plassert på benk.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.023
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.024
 Arbeidsrom

Romfnr 10.04.024
Romnavn Arbeidsrom, validering
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.024
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon BRB--.-2L-.---

Arealer

Programmert 30,00
Prosjektert 22,07

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsrom for validering av analyser og registrering av biobankprøver. Arbeid ved arbeidsbenker med PC.
3 faste arbeidsplasser og 1 midlerdig arbeidsplass.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 3
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 4
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.024
 Arbeidsrom

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

3

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder

 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2024 dRofus AS Side 58



Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.026
 Laboratorium

Romfnr 10.04.026
Romnavn Laboratorium, prøvemoak
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.026
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L----.----.---

Arealer

Programmert 25,00
Prosjektert 35,35

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Moak av prøver, videre fordeling l automasjon, manuell lab., molekylærbiologi og forsking, LC-MS, HPLC.
Kordslagring av prøver.
Manuelt arbeid ved arbeidsbenker med lgang l punktavsug. Oppbevaring av rack, forbruksvarer i hyller og tørris.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning Inntransport av utstyr
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2024 dRofus AS Side 59



Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.026
 Laboratorium

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask iht. utstyr i rom
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.027
 Laboratorium

Romfnr 10.04.027
Romnavn Laboratorium, veierom
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.027
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L----.----.---

Arealer

Programmert 5,00
Prosjektert 7,36

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Rom for innveiing av små mengder kjemikalier og kontroll av pipeer. Arbeidet foregår i to adskilte soner i rommet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.027
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.028
 Lager

Romfnr 10.04.028
Romnavn Lager, frysere
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.028
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon -----.----.---

Arealer

Programmert 40,00
Prosjektert 39,94

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan U1
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Laboratoriemedisin

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Lager, frys

MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Bruksd, normalt
Personer, maksimalt 0
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
Spesielle krav
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.028
 Lager

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.041
 Lager

Romfnr 10.04.041
Romnavn Lager, kopi
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Fra SRF.080.00

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.041
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon -----.----.---

Arealer

Programmert 4,00
Prosjektert 6,80

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn 16 Garderobe, pasient-
og personalservice og
velferdsltak

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Laboratoriemedisin

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Kopi

MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Kontormaskiner som mulfunksjonsmaskin, ekeeskriver, skriver etc som støyer og kan avgi varme. Oppbevaring av papir og kontorarkler.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 0
Bruksd, normalt 00 l 24 7  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.041
 Lager

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

0

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.048
 Arbeidsrom

Romfnr 10.04.048
Romnavn Arbeidsrom, tverrfaglig
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.048
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)

nei

Antall plasser
Romkonfigurasjon BRB--.-2L-.---

Arealer

Programmert 56,00
Prosjektert 42,19

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn 04 Poliklinikk,
dagbehandling og
endoskpi

PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn

NRH -
prosjekteringsgruppe

Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 09
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn

Laboratoriemedisin

Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Arbeidsrom med 6 faste plasser og 1 midlerdig arbeidsplass
Det er mulighet for tverrfaglige møter og samtaler.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 6
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 7
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.048
 Arbeidsrom

Elkra

Belysning
Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

6

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder

 Skrevet ut fra dRofus © 2002-2024 dRofus AS Side 68



Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.048
 Arbeidsrom
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.050
 Laboratorium

Romfnr 10.04.050
Romnavn Laboratorium, analyse
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.050
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L----.----.---

Arealer

Programmert 12,00
Prosjektert 12,50

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Generell lab med arbeidsplasser l ansae og diverse små instrumenter på arbeidsbenker. Lagring av forbruksmateriale i kjøleskap og hyller/skap/
skuffer.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 2
Bruksd, normalt 07 l 20 5  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.050
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 0
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 0
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.051
 Laboratorium

Romfnr 10.04.051
Romnavn Laboratorium, instrumentrom
Plassering 10.04: Laboratoriemedisin / Hormon og ernæring
RFP status Unik

Koding

Romfunksjonsnr 10.04.051
Prosj. romnr:
Bruksromnr
Kapasitetsbærende rom
(ja/nei)
Antall plasser
Romkonfigurasjon L0000.----.---

Arealer

Programmert 11,00
Prosjektert 10,60

Grupper / Klassifiseringer / Statuser

Forprosjekt akvitet B: Navn
PG ansvar
standardromskatalog-
forprosjekase ARH: Navn
Bygg: Navn Bygg M
Plan: Navn Plan 08
Delfunksjon
(Klassifikasjonssystemet): Navn
Romnavn
(Klassifikasjonssystemet): Navn
MMI (Prosjektert): Kode 100
Status (Programmert): Kode

Beskrivelse

Beskrivelse av akviteter og funksjoner
Sone for støyende sentrifuger, må støyskjermes. Benk l å see fra seg prøvestav og oppbevaring av sentrifugeutstyr

Personbelastning (underlag for møblering og areal)
Personer, normalt 1
Bruksd, normalt 07 l 17 5  d/u
Personer, maksimalt 2
Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk
Nærhet/avstand l andre
funksjoner

Nærhet l rom 10.04.004.

Uorming/bygg

Vegger
Gjennomskk/luke l
andre rom
Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet
Spesielle lydkrav,
spesifiser
Glassfelt i vegg l andre
rom

Vinduer og Dører

Dører
Spesielle krav l døråpning
Glass i dør
Automask døråpner

Vinduer
Dagslys
Ikke vindu

Blending

Elkra

Belysning
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Romfunksjonsprogram og
utstyr i rom – medvirkning

funksjonsprosjektet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Rikshospitalet

 10.04.051
 Laboratorium

Spesielle krav

IKT

Kommunikasjon og overvåking
Pasientsignalanlegg 0

Lyd og bilde
Høyalende
samtaleanlegg mellom
rom
Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon
Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær
Tilkobling renset vann RO-vann (Type III vann) iht. utstyr i rom

Avløp
Avløp i gulv

Sanitær
Håndvask
Øyedusj
Nøddusj

Varme, venlasjon og inneklima

Varme, kjøling, lufukghet
Spesiell romtemperatur Min 0 Maks 0
Lufukghet 0 0

Venlasjon
Gj.sni ant pers i
rommet over 2 mer

2

Spesielle krav l trykk

Gasser

Inn l rommet
Medisinsk lu, 400 kPa 0
Instrumentlu, 800 kPa 0
Teknisk trykklu 1 Avtrekksskap
Oksygen 0
Lystgass 0
CO2 0
Argon 0
Nitrogen 1 Avtrekksskap
Flytende nitrogen 0
Propan 0
Hydrogen 0
Andre gasser 0

Ut fra rommet
Gassutløp fra sug 0

HMS

Avfall
Spesialbehandling av avfall

Rengjøring
Spesielle
rengjøringsmidler

Spesielle
rengjøringsmetoder
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